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N°. EXPEDIENTE: INV PASPC 2025-1-45 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DE SUMINISTRO,
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN BIOMETRO OPTICO DE NO CONTACTO PARA EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

1.-OBJETO

Definicion del alcance y las condiciones de prestacion que regira la adquisicion, instalacion y puesta en marcha de un
biémetro optico de no contacto para el Hospital Universitario de Getafe.

El presente documento tiene el objeto de presentar las condiciones técnicas minimas que debe reunir el equipamiento
objeto de la compra y las condiciones del suministro, instalacion, puesta en marcha y servicio técnico durante la vigencia

del plazo de garantia.

Se trata de un Biometro de no contacto para la medicion de las distintas longitudes y otros parametros oculares necesarios para
el calculo de las lentes intraoculares que se implantan en las cirugias de cataratas.

El instrumento debe contar con una amplia gama de funciones integradas para el calculo del poder dioptrico de la lente
intraocular, incluyendo las formulas mas habituales y extendidas.

Dotado de una impresora para poder incorporar los datos biométricos al historial clinico del paciente.

El instrumento debe incorporar una mesa elevable con el objetivo de que sea util y practico durante su utilizacién, adaptandose
a las diferentes alturas de los pacientes.

Protocolos y dispositivos de conectividad incorporados (Tipo: DICOM, EMR, PMS).

2.- CUADRO DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:
2.1 CUADRO DE PRODUCTOS

1 Biometro 6ptico de no contacto 1 70.000,00 14.700,00 84.700,00

2.2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las caracteristicas técnicas que seguidamente se detallan se han de entender como minimas por lo que solo serd admitida
aquella oferta, que iguale o supere las prestaciones indicadas, cumpliendo siempre las minimas.

-Equipo de biometria dptica de no contacto que facilite las mediciones en todo tipo de pacientes sin necesidad de aplanacion de
la cérnea o inmersion de la misma.

La autenticidad de este documento se puede comprol
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

-Ajustes faciles del paciente: que la distancia no sea de relevancia para la medicion de todos los parametros oculares.
-Plataforma flexible: modo automatico o manual para tratamientos personalizados.

-Dotado de las siguientes mediciones:
- Longitud Axial

- Queratometria

- Profundidad de camara anterior
- Grosor del cristalino

- Espesor corneal central
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- Distancia Blanco-Blanco, incluye posicidn eje dptico respecto a iris/pupila
- Pupilometria
- Angulo Kappa

-Tecnologia SWEPT Source Biometry con al menos 2.000 escaneres por segundo.
-Medicion longitudinal por Tomografia de Coherencia Optica.

-Revision de imagenes de la seccion antero-posterior del ojo, se valorara imagenes de OCT
Realizacion de un curso de formacion al personal clinico

- Pantalla tactil incorporada en el propio instrumento para manejar la interface de usuario.
- Rango de medicién de la longitud axial: 14-38mm.

- Dotado en el propio instrumento de la base de datos ULIB o IOLCon .

- Férmulas de calculo de lentes intraoculares incorporadas en el propio equipo:

o SRK/T

o HofferQ

o Multiférmula Haigis:
=  Haigis

= Haigis L: para pacientes con cirugia refractiva previa
=  Haigis T: para calculo de lente intraocular tdrica
Holladay 1y 2
o Férmulas Barrett (Universal Il, Toric y True K)

O

- Deteccidn de la fijacidn visual en févea para evitar mediciones incorrectas. Chequeo Foveal donde nos indique si la
medida ha sido realizada en el punto correcto de la retina.
- Queratometria telecéntrica en tres areas: a 1,5mm, 2,5mm y 3,5mm del vertex corneal.

3.- ESPECIFICACIONES GENERALES

Se admitiran todas aquellas proposiciones que cumplan todos los requisitos técnicos y de prestaciones que, con caracter
de minimo se han establecido en este pliego. Si en la descripcion de algun articulo se utiliza marca comercial y/o
referencia, debera entenderse como orientacion para localizar el articulo, sin que en ningun caso implique que sea
necesario ofertar dicha marca o referencia.

Los equipos ofertados deberan ser nuevos, en todos sus componentes sin excepcion, bajo ningun concepto seran admitidos
equipos de segunda mano o que incluyan componentes de segunda mano, siendo éste aspecto causa de exclusion.

Se entiende por equipo el conjunto completo del equipo, maquina o aparato con todos los accesorios imprescindibles para
su funcionamiento. El adjudicatario adquiere el compromiso firme de disponibilidad de repuestos durante la vida del
equipo con al menos 10 afios desde la fecha de puesta en marcha. Se indicara en las especificaciones el ciclo de vida del
equipo no pudiendo ser inferior a 10 afios.

Los equipos se entregaran con la ultima version de software disponible. Se actualizaran los programas ofertados, sin coste
adicional, durante los tres primeros afios.

Los equipos y sistemas a suministrar tendran que cumplir con las especificaciones, composiciéon y caracteristicas
establecidas como requisitos minimos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. Las empresas ofertantes deberan
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expresar en sus propuestas, de modo inequivoco, que han comprendido plenamente el contenido de la totalidad de los
requerimientos establecidos en el presente pliego y que, sin perjuicio de su obligacion de detallar el contenido de sus
ofertas en los aspectos solicitados, se comprometen a dar pleno cumplimiento a dichos requisitos, aun en aquellos que no
estén explicitamente expresados en sus ofertas. Si en la descripcion de algun articulo se utiliza marca comercial y/o
referencia, deberan entenderse como orientacion para localizar el articulo, sin que en ninglin caso implique que sea
necesario ofertar dicha marca o referencia.

Las especificaciones y los requerimientos técnicos de informatica y comunicacion se recogen en el ANEXO I; en cualquier
caso, este equipo deberd integrarse en H-CIS, aplicativo utilizado en el Servicio.

4.- LEGISLACION

Los productos presentados deberan cumplir la legislacion vigente relativa a productos sanitarios de acuerdo al Real
Decreto 192/2023 de 21 de Marzo del 2023 y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del consejo sobre
los productos sanitarios de 5 de abril de 2017. Se incluird documento acreditativo del cumplimiento de los requisitos
establecidos en la legislacion vigente.

Todo el software incluido debera cumplir Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre de Proteccion de Datos Personales y garantia
de los derechos digitales.

Certificacion de compatibilidad electromagnética que corresponda seglin normativa vigente.

5.- INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO

Proceso para la instalacion:

-Firma del contrato

-El adjudicatario debera hacerse cargo de los trabajos de instalacion y se realizaran bajo la supervision y directrices del Servicio
de Mantenimiento del Hospital. Instalacion de los equipos en sala establecida al efecto y por indicacion del Hospital.

-El adjudicatario debera hacerse cargo de la total instalacion de los equipos, incluidos los suministros de material eléctrico y de
sus componentes

-Puesta en marcha.

-Plazo maximo en el cual debe estar finalizado todo el proceso de instalacion del equipamiento y funcionando es de 1 mes desde
la firma del contrato.

El adjudicatario se hara cargo del desembalaje, el montaje, la puesta en marcha del aparato, la instalacion del software y los
gastos de cualquier naturaleza que en concepto de instalaciones pudieran ocasionarse.

El adjudicatario deberd presentar la documentacion técnica o manuales de servicio técnico con inclusion de despieces, planos o
esquemas, identificacion de componentes, métodos de calibraciones externas o internas, resolucion de averias, configuracion
técnica, etc.; asi como las recomendaciones de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo a realizar en el equipo (toda la
documentacion debera ser en castellano)

El adjudicatario incluird un codigo QR en los equipos, que incluya manual de usuario béasico, debiendo mantener actualizada la
pagina Web durante el plazo de garantia.

6.- GARANTIA Y MANTENIMIENTO

El plazo de garantia de los equipos, incluidos sus componentes y accesorios, serd, como minimo de 2 afios, contado desde
la recepcion formal del equipo en la que conste la conformidad de su instalacion, funcionamiento y haber superado el test
de aceptacion. Ademas de compromiso de disponibilidad de repuesto durante al menos 10 afios.
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La garantia incluira:

-La sustitucion del equipo en caso de vicios o defectos importantes (materiales y de funcionamiento), en el plazo de 72 horas
desde su solicitud.

-Todas las operaciones correctivas y trabajos de mantenimiento necesarias para el correcto funcionamiento y la reparacion de
averias y defectos, incluidas todas las piezas de recambio, excepto los elementos considerados como consumibles, que solo se
sustituirdn si se desgastan de forma andmala.

-El compromiso de demora en la respuesta técnica ante una solicitud de asistencia o de suministro de repuesto en ningin caso
podra ser superior a 24 horas en dias laborables y el tiempo de reparacion o sustitucion no podra ser superior a 72 horas.

-Las revisiones y reparaciones realizadas en los equipos durante el periodo de garantia deberan ser realizaran en las instalaciones
del Hospital, quien autorizara en su caso, la reparacion fuera del Centro, previa justificacion.

-Incluira todos los componentes del equipo, elementos auxiliares, instalaciones y piezas de repuestos, mano de obra y

todos los costes y gastos de desplazamiento del personal del servicio de mantenimiento.

-Todos los trabajos de mantenimiento seran efectuados por personal especializado de la empresa.

> El adjudicatario debera entregar con el equipo al servicio destinatario y al servicio de
mantenimiento, todos los manuales integramente en castellano, correspondientes a la descripcion y
operatividad del equipo, y deberd impartir formaciéon a los usuarios de los equipos. Asimismo, el
adjudicatario debera aportar la documentacion e informacion necesaria para facilitar la formacion del
personal que efectuard las inspecciones periddicas y el mantenimiento preventivo necesarios una vez
transcurrido el plazo de garantia.

> Asimismo, el adjudicatario, en aquellos equipos que proceda, aportard las actualizaciones de
software necesarias que permitan que el equipo se adapte a las necesidades futuras del Servicio, debiendo
impartir la formacion necesaria en cada caso.

> Los licitadores deberan expresar su compromiso de impartir la formacion técnica necesaria tanto
para el personal médico como de enfermeria, hasta el adecuado funcionamiento del dispositivo y el manejo
correcto por parte de los usuarios clinicos que los servicios correspondientes. La formaciéon debera ser
programada con el servicio del Hospital para no interrumpir el funcionamiento normal del mismo.

La garantia incluira la formacidn tanto del personal sanitario como del personal técnico.

El licitador acreditara en su oferta la disponibilidad del servicio técnico disponible mas cercano indicando la localidad, direccion
y teléfono del Servicio Técnico, detallando personal técnico y cualificacion profesional, asi como el resto de la organizacion del
servicio técnico en el &mbito nacional. El tiempo de respuesta a la comunicacion de la incidencia no podra ser superior a 8 horas

laborables, considerando como horario laborable de lunes a viernes de 08.00 a 18.00 horas.

Se ha de incluir en la oferta, si procede, el listado valorado y codificado de todos los accesorios y fungible que utiliza y
requiere el sistema; asi como la frecuencia de reposicion (por cada paciente/uso, por horas, etc.), en los casos que proceda.

7.- ESPECIFICACIONES SOBRE LA OFERTA

-En el precio de los productos se deberd incluir:
- El propio producto.
- La necesaria formacion solicitada en su parte proporcional.
- El transporte en su parte proporcional.
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6.- MUESTRAS (NO)

> Muestras; NO. Si la Jefa de Servicio lo estima necesario, podra solicitar para su prueba cualquier equipo,
concertar una visita a otro Centro para poder observar su funcionamiento y la documentacién adicional que estime
necesaria; esta solicitud deberd ser solventada. en el plazo de tres dias habiles tras su solicitud por el centro (la no
presentacion de estos requerimientos podra suponer la exclusion del proceso de licitacion).

CONFORME: Getafe,
EL ADJUDICATARIO Directora Gerente

Firmado digitalmente por: QUINTELA GONZALEZ MARIA ZITA
Fecha: 2025.09.09 15:31
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ANEXOI:

REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACION

1 REQUERIMIENTOS TECNICOS

La empresa adjudicataria debera cumplir las especificaciones y los requerimientos técnicos establecidos
por la metodologia de trabajo del Servicio de Informatica del HUGF.

1.1 REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
En caso de suministrar sistema de informacion, deberd seguir los estandares de infraestructura que se
muestra a continuacion.
Ademas, los estandares se aplicaran a todos los componentes hardware y software que formen parte de la
solucion de la sala.

1.1.1 ASPECTOS GENERALES

e La arquitectura de la solucion en materia de tecnologia a desplegar tendrd que adaptarse al
esquema actualmente implantado en el HUGF 1 Centros de Proceso de Datos (CPD) y 1 Centro de
Procesos adicional de respaldo.

e  De existir un equipamiento particular necesario (no proporcionado por el HUGF) a desplegar en
los CPDs corporativos, estara preparado para su inclusion bajo estandares de Ingenieria el Servicio
de Informatica del HUGF.

e El equipamiento instalado en el CPD debera tener: doble fuente de alimentacion, formato
enracable en armarios de 19” y contendra todos los elementos para su correcta instalacion (guias
hardware de instalacion, tornilleria, latiguillos, cableado, fibras).

e La conexion de equipamiento a la red de datos se realizara mediante tarjetas de red de minimo
1Gb/s, y a lared SAN minimo 4Gb/s.

e Los equipamientos o servicios a desplegar en los Centros de Proceso de Datos del HUGF, o en
cualquier armario de comunicaciones de los centros, seguiran las politicas corporativas de
despliegue.

e Cualquier tipo de configuracion especifica de LAN, CORE, FIREWALL, etc., debera ser
consensuada con el equipo técnico de la Servicio de Informatica del HUGF, Oficina de Seguridad
(OSSI) y la Agencia para la Administracion Digital de la Comunidad de Madrid.

e Cualquier otro equipamiento hardware y/o software necesario para la correcta ejecucion y
despliegue del sistema de informacion ofertado, asi como su 6ptimo funcionamiento, debera ser
suministrado por el adjudicatario.

1.1.2 SERVIDORES

e Para albergar toda la solucion se suministrard la ampliacion de servidores necesaria para un
correcto funcionamiento.
Requisitos minimos
La solucion de servidores propuesta debe ser aprobada por el HUGF. En caso de no ser aprobada,
debera ser modificada hasta su validacion final por parte del personal del HUGF.
Siempre respetando criterio de alta disponibilidad de la solucion.

INV PASPC 2025-1-45 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN BIOMETRO OPTICO DE NO CONTACTO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
GETAFE. Pagina 6 de 22



Hospital Universitario
SaludMadrid de Geltafe

e El sistema suministrado debera estar soportado para ejecutarse sobre entornos virtuales con
VMWARE 6.7 y superiores. El sistema debe estar certificado en todo momento para esta version
y para sucesivas evoluciones sin sobrecoste alguno para el HUGF.

1.1.3 CLIENTES Y APLICACIONES DE ESCRITORIO
Si la solucion requiere la instalacion de estos elementos:

e No se aceptaran soluciones que requieran Sistemas Operativos no soportados por el fabricante.

e Lasolucion tendra que ser compatible con el antivirus corporativo PANDA, en caso contrario el
adjudicatario tendra que incluir en su oferta una solucion antivirus compatible con su sistema y
asumir los constes de las licencias y mantenimiento, en ningun caso se aceptara la realizacion de
exclusiones.

e Lasolucion tendra que ser compatible con el directorio activo de la Consejeria (SALUD)

e En el caso de que se suministren PCs, estaciones portatiles, monitores, impresoras laser y
multifuncién, terminales ligeros o lectores de cddigos de barras cumplirdn las caracteristicas
técnicas especificadas por el HUGF.

1.1.4 COMUNICACIONES

e En el caso de que cualquier aplicacion o hardware de la solucion requiera conectarse a otros
sistemas a través de una red de comunicaciones, la aplicacion o equipamiento debera estar
soportada sobre entornos WAN corporativa ademas de LAN.

e Se especificaran los requisitos que se necesiten para la aplicacion en cuanto a calidad de servicio,
Mbps, latencia de red, jitter, delay (La latencia que debera soportar serd de, al menos, 35ms y
tendra un ancho de banda garantizado de 500Kb/s)

e De existir equipamiento local a los centros, la conexion a la red de datos se realizara mediante su
conectorizacion a equipamientos de red existentes (switches de planta) con conexion a puertos RJ-
45 con velocidades 10/100/1000

e Se especificaran los puertos necesarios que necesite la aplicacion para que pueda realizarse la
conexion a través de los equipos configurados en el HUGF.

e Todo el material necesario para que los equipos suministrados por el licitador se puedan conectar
a la red corporativa del HUGF, seran suministrados por el propio licitador.

e No podran desplegarse elementos LAN (Local Area Network) como switches o hubs, asi como
elementos WAN (Wide Area Network) como routers, o cualquier elemento de comunicaciones,
sin el analisis y aceptacion por parte del personal técnico del HUGF, Oficina de Seguridad (OSSI)
y la Agencia para la Administracion Digital de la Comunidad de Madrid.

e  Cualquier elemento que deba ser instalado en los armarios de comunicaciones del centro, debera
tener una anchura de 19" para su enracado. No se permitird la instalacion en armarios de
comunicaciones del centro de equipamiento que no pueda ser enracado. Cualquier elemento
accesorio que sea necesario para su instalacion y puesta en marcha, debera ser suministrado con el
equipo.

e Se informara al responsable de Informatica de la cantidad de equipos a desplegar en el centro, asi
como su ubicacion. Con esa informacion, tras valorar el espacio libre existente, el Servicio de
Informatica podrd aceptar o no el despliegue requiriendo, si fuese necesario, el suministro e
instalacion de nuevos armarios de comunicaciones al adjudicatario.
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e En los edificios dependientes del HUGF existe cableado estructurado de datos basado en cable de
cobre de 4 pares trenzados, con categorias dispares (5,5¢,6,6a). Es posible el uso del cableado
estructurado libre para el despliegue de los equipamientos del adjudicatario. Si no existiera
cableado libre para su uso, o de ser necesario cableado de fibra, el adjudicatario, tendrd que
desplegar el cableado necesario siguiendo la normativa técnica y especificaciones indicadas por
la Agencia para la Administracion Digital de la Comunidad de Madrid.

1.1.5 ALMACENAMIENTO

En caso de necesitar almacenar imagenes para la solucion:

e Deberan especificarse los requisitos de almacenamiento en cuanto a estimaciones de espacio
necesario (en GB netos), estimaciones de crecimiento anual, necesidades de tasa de transferencia y
velocidad de respuesta.

e  Todoslosdispositivos de almacenamiento necesarios (discos, controladoras y todo lo necesario para
el correcto funcionamiento) seran suministrados por el adjudicatario de acuerdo a las cabinas de
discos existentes en la actualidad.

o  Si los datos a almacenar fueran imagenes relativas a la salud de pacientes, se cumpliran
las premisas para que se almacenen y se integren en la plataforma de archivo digital del
HUGEF, formada por el VNA-PACS INTERPRISE IMAGE DE AGFA.

o Sesuministrara almacenamiento necesario para al menos 3 afios de actividad de la solucién
ofertada en la plataforma existente, y en caso de ser imdgenes, en la VNA-PACS del
HUGF, segun lo estimado en los ultimos 2 afios.

e Elalmacenamiento debera seguir el modelo centralizado corporativo, especificado en requisitos de
Infraestructura General y debera ser compatible con los dispositivos de almacenamiento en
produccion en los CPDs que dan servicio al HUGF.

e En todo momento el Servicio de Informatica podra “solicitar” una revision anual y el licitador se
compromete a adecuarse a la infraestructura del HUGF, sin sobrecoste alguno para el propio
HUGF, teniendo en cuenta la evolucion natural de la tecnologia arriba mencionada.

1.1.6 SISTEMA OPERATIVO DEL ENTORNO SERVIDOR
Si la solucion requiere de servidores:

e No se aceptaran soluciones con Sistemas Operativos no soportados por fabricante.

Las licencias y/o subscripcion del Sistema Operativo de base correran a cargo del suministrador durante
toda la duracion del contrato.

1.1.7 GESTOR DE BASES DE DATOS
Si cualquier componente de la solucion requiere de Base de Datos:

e En todo momento el HUGF podra “solicitar” una revision anual y el licitador se compromete a
adecuarse, sin sobrecoste alguno para el propio HUGF, teniendo en cuenta la evolucion natural de
los gestores de BBDD.
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Las licencias y/o subscripcion de Gestor de Base de Datos correran a cargo del suministrador
durante toda la duracion del contrato.

1.1.8 SERVIDOR DE APLICACIONES
Si cualquier componente de la solucion requiere de Servidor de Aplicaciones:

e No se aceptaran soluciones con Sistemas Operativos no soportados por fabricante.

Las licencias y/o subscripcion del Servidor de Aplicaciones correran a cargo del suministrador
durante toda la duracion del contrato.

1.1.9 ARQUITECTURA SOFTWARE
En caso de necesitarlo:

e Laversion de Servicios Web ASP. NET version 4 o superior y soportar el balanceo, ya sea por la
configuracion de maquina NLB o por Hardware.

e Lallamada a servicios se realizara segun los principios de servicios REST (recursos accesibles por
URI y HTTP completo), evitindose en lo posible la complejidad SOAP.

1.1.10 ALTA DISPONIBILIDAD
En caso de requerir montar servidores:

e Elsistema deberd garantizar la alta disponibilidad.

1.1.11 SEGURIDAD

e La autenticacién de la aplicacion se realizara a través de los Servicios WEB desplegados por la
Direccion General de Sistemas de Informacion Sanitaria y Salud Digital (DGSISD)

e La aplicaciéon debera cumplir la legislacion vigente en cuanto a las medidas de seguridad de los
ficheros automatizados que contengan datos de caracter personal.

e  Parala parte de los equipos clientes, deberan ser compatibles con el antivirus PANDA corporativo
del HUGF.

e Elsistema de seguridad no podra basarse en mochilas USB.

1.1.12 BACKUP

e Setiene que adaptar el sistema a las politicas de backup corporativas.

e Deberan especificarse los requisitos de almacenamiento necesario para las tareas de backup en
cuanto a estimaciones de espacio necesario (en GB netos) y estimaciones de crecimiento anual.

1.1.13 SISTEMA DE CONTROL Y MONITORIZACION DE LOS ELEMENTOS DEL
SISTEMA

e El sistema permitira la configuracion de receptores SNMP para el envio de TRAPS especificos.
Ademas, sera posible, mediante el analisis de las MIBS, el acceso a cada elemento desde el sistema
de gestion corporativo del HUGF. Deben monitorizarse todos los elementos incluidos en la
solucion. El adjudicatario incluird todas las licencias necesarias para la monitorizacién de la
infraestructura.
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1.2 INTEGRACIONES

Las integraciones, que vienen determinadas por la definicion de los circuitos de trabajo y los flujos de
informacion necesarios para la interoperabilidad entre los sistemas, tendran que cumplir con los
requerimientos de estrategias, arquitecturas y demas estandares definidos por la Subdireccion de Sistema
de Informacion:

e Tolos los gastos propios o de terceros correran a cargo del adjudicatario
e Plataforma de integracion de Consejeria de Sanidad
e  Protocolos de integracion: protocolo HL7.

e Las adaptaciones con los Sistemas de Informacion del HUGF necesarias para completar la
integracion. El adjudicatario las realizara de acuerdo a los procedimientos, metodologias,
estandares y buenas practicas definidas por HUGF para estos sistemas.

e Agquella informacién maestra existente en los sistemas de informacion de HUGF y que tengan que
ser usados por la solucion se sincronizaran siguiendo los estandares de integracion descritos.

1.3 DESARROLLOS DE TERCEROS

El Servicio de Informatica del HUGF, cuenta actualmente con HCIS como Historia Clinica Electronica.
Ademas de un sistema denominado HORUS que integra informacion clinica de pacientes de la gran mayoria los
Hospitales de la Comunidad de Madrid.

Estas herramientas estan extendidas en todos los centros sanitarios incluidos en el alcance de este contrato,
y dependientes del HUGF.

Si la solucién ofertada se despliega en un ambito del HUGF que ademas de los sistemas de informacion
descritos anteriormente cuenta con un sistema de informacion departamental la integracion con la misma estara
incluido dentro del alcance de este contrato.

Como se ha venido indicando a lo largo de este documento, sera responsabilidad del adjudicatario, el
desarrollo de todos los aspectos necesarios para llevar a cabo la integracién 6ptima de la solucion, objeto de este
contrato, con todas las herramientas de HCE, al igual que el desarrollo/adaptacion de aquellas funcionalidades,
procedimientos y circuitos requeridos dentro de las propias herramientas de HCE.

Entre estos desarrollos, se incluyen todos aquellos relacionados con:

e Integraciones (demograficos, catilogo, tablas maestras, etc.).

e Peticiones electronicas, si asi lo indicara el Hospital, desde las herramientas de HCE y/o RIS/VNA-
PACS, y su correspondiente vuelta de resultados.

e  Gestion de la demanda (control de repeticiones, duplicidad de pruebas, etc.).
e  Gestion de avisos y alertas.

e  Gestion de listas de trabajo

e  Gestion de resultados

e  Gestion de imagenes

o  Cualquier otra funcionalidad objeto de este contrato.
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1.4 ESTANDARES

e Laestrategia de integracion definida se caracteriza por la adopcion de estandares de comunicacion
sanitarios:

En el &mbito tecnoldgico:

- HI7 2.7 como estandar de mensajeria

-  CDA

- DICOM

- Lamodalidad soportard TCP/IP como protocolo de comunicacion.

- Lamodalidad soportara, o en su caso proporcionard, el estandar Ethernet FastEthernet

En el ambito funcional:

- IHE como guia de implementacion de los mencionados estandares y concretamente
el IHE- TECHNICAL FRAMEWORK que corresponda en cada caso, en los perfiles
en los que sean aplicables.

- Adjuntar documento de conformidad con el estindar HL7 y el documento de la
acreditacion THE).

e  Encuanto a Imagen Médica, el equipamiento que se adquiera sera totalmente compatible con todos
los estandares DICOM necesarios para la total integracion con los sistemas VNA-PACS-RIS de
los CPD de referencia sefialados del HUGF, incluidas las estaciones de trabajo independiente.

e Ha de incorporar todas las funcionalidades del estdndar de comunicacion médica DICOM,
necesario en el caso de que se trate de equipos cuyo objetivo sea la produccion o el uso de
imagenes.

Algunos ejemplos de servicios DICOM a usar son:

=  DICOM Store

= DICOM Query/retrieve
= DICOM Print

=  DICOM Worklist

= DICOM MPPS

= DICOM DSR.

e Cualquier transferencia de datos debe cumplir con los estaindares DICOM. Los objetos DICOM
generados se podran almacenar en el PACS, y recuperar desde cualquier estacion a través de los
servicios DICOM. Para ello la VNA-PACS deberd proporcionar el servicio de STORE-SCP y
STORE-SCU.

e  Elsistema debe incluir protocolo de comunicacion DICOM 3, (adjuntar Conformance Statement)
y todos los aspectos relacionados con la garantia de calidad aplicada a los equipos que se
encuentren afectados. Estos certificados deberan indicar claramente el alcance de la compatibilidad
y el cumplimiento de las normas para cada modalidad indicando las SOP soportadas. Las ofertas
deben acreditar el cumplimiento del estindar HL7 y el cumplimiento del estandar IHE (adjuntar
documento de conformidad con el estandar HL7 y el documento de la acreditacion IHE).
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2 SERVICIOS

El adjudicatario debera cumplir con las caracteristicas generales expuestas a continuacion. Ademas, todos
los servicios que se enumeran a continuacion seran realizados por el adjudicatario dentro del alcance del presente
contrato:

2.1. CARACTERISTICAS GENERALES

2.1.1 FUNCIONALIDAD

Para atender a las distintas necesidades funcionales que abarca la solucion, se requiere al adjudicatario que
la oferta tiene que cumplir con los estandares de infraestructura, arquitectura o funcionales del HUGF, de todos
los ambitos tecnologicos descritos en el apartado anterior.

2.1.2 IMPLANTACION

Se debe realizar un control de calidad de todos los elementos de la solucion antes de su implantacion, para
lo cual se deben definir protocolos que permitan validar por parte del HUGF, técnica y funcionalmente que el
sistema cumple los requisitos solicitados.

El adjudicatario debe proveer los recursos necesarios para facilitar un soporte post- implantacion de al
menos 2 dias.

2.1.3 DISPONIBILIDAD

Para asegurar la disponibilidad de los servicios ofrecidos por la solucion se debe realizar una optimizacion
continua de los distintos elementos del sistema a través de los mantenimientos correctivos, evolutivos y
adaptativos; los cuales siempre vendran acompafiados de una etapa de pruebas y validacién previa a la
implantacion y de informes que describan la gestion de cada uno de estos mantenimientos.

Se tiene que garantizar la disponibilidad de todos los elementos de la solucién durante cualquier trabajo de
mantenimiento o actualizacion que se realice.

2.1.4 CONTINUIDAD

Tiene que existir y ser ejecutable un Plan de Continuidad del Servicio que impida que una interrupcion
prevista o imprevista de cualquier elemento del sistema tenga impacto sobre el funcionamiento de los distintos
centros donde se implante la soluciéon. Dicho plan de continuidad, tiene que existir y ser ejecutado de cara a una
continuidad asistencial para la sala, y estara disponible en menos de 5 minutos tras la posible interrupcion prevista
o imprevista, al menos para consultar los datos asistenciales relativos a la solucién

Toda previsién de parada o interrupcion prevista, deberd ser acordada con los responsables del HUGF,
pudiéndose solicitar que la misma se haga en horario no laborable, sin repercutir ningin coste adicional para el
HUGF.

Todos los servicios que se enumeran a continuacion seran realizados por el adjudicatario dentro del
alcance del presente contrato:

2.2 SERVICIOS DE IMPLANTACION DE LA SOLUCION

El adjudicatario debe presentar un Plan General de Implantacion para su posterior validacion por el HUGF.

Tras la validacion por el HUGF, el adjudicatario ejecutara este Plan General de Implantacion, en el que
debe realizar:
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2.2.1 SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO DE LA SOLUCION. PROCESO.

El adjudicatario tiene que estar en disposicion de realizar el suministro total del equipamiento de la solucion
en un plazo no superior a 30 dias naturales desde la firma del contrato.

Los retrasos en el suministro tendran tratamiento de penalizaciones que se mostraran en el apartado de
acuerdo de Nivel de Servicio.

Toda la organizacion, gestion, logistica y todos los costes de embalaje, envio y recepcion en el HUGF, asi
como desembalaje y posterior instalacion, montaje, puesta en marcha y configuracion, por cada uno de los
equipos, seran realizadas y asumidas por el adjudicatario. Cualquier transporte necesario del equipamiento sera
realizado por el adjudicatario durante todo el proceso de suministro y proceso de instalacion. Se determinara que
la solucion esta funcionando, cuando los usuarios funcionales den el visto bueno al jefe de proyecto asignado por
el HUGF, y éste a su vez, al interlocutor del adjudicatario.

Toda la solucion, sera suministrada con licencias ilimitadas para todas las funcionalidades actuales y futuras
requeridas por los funcionales del HUGF.

Latasa de fallos de los equipos suministrados no podra ser superior al 5% en el momento de su recepcion, y
hasta 2 meses después de dicha recepcion.

Se considera fallo a cualquier incidencia que impida el correcto funcionamiento del dispositivo, incluyendo
la falta de elementos, o partes del mismo. La tasa de fallo se calculard por el montante total, de forma que las
penalizaciones seran relativas a estos.

En el caso de que la tasa de fallos sea superior al porcentaje indicado, los equipos defectuosos deberan ser
repuestos en el plazo maximo de 1 dia laborable, siendo el adjudicatario el que corra con todos los costes de las
piezas, y los portes de recogida y posterior envio de las piezas averiadas y dejar completamente funcionando el
equipo en la ubicacion del edificio dependiente del HUGF requerida. Los retrasos en esta reposicion tendran el
mismo tratamiento de penalizaciones que el considerado en el acuerdo de Nivel de Servicio de Suministro.

2.2.2 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCION. PROCESO
Como se ha comentado en el apartado anterior, se tiene que estar en disposicion de suministrar la solucion
30 dias naturales tras la firma del contrato.

El ritmo de instalacion ird en consonancia con el de suministro, teniendo que quedar la solucién
completamente instalada y completamente integrada, 30 dias naturales después tras la firma del contrato.

La solucion no se considerara instalado sin el visto bueno del interlocutor valido del proyecto del HUGF.

Como se ha comentado, el proceso de instalacion del equipamiento tendra que ser realizado por parte del
adjudicatario, y contemplara para la soluciéon completa:

e Recepcion del equipamiento en la ubicacion fisica indicada

e Desembalaje y posterior instalacion de elementos que componen la solucion,
e Montaje del equipamiento, (si lo requiere)

e  Puesta en marcha

e Traslado del equipo a la ubicacion determinada por el HUGF

e Conexion a lared WIFI existente en la ubicacion o a la red LAN

e Configuracion de la Estacion de trabajo suministrada de manera optima y segiin los requisitos
estipulados por el HUGF.
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e  Configuracion de politicas de seguridad, borrado de temporales e instalacion de ejecutables para
correcta operativa del profesional.

e Integracion en el dominio corporativo indicado por el HUGF.

e Introduccion de equipamiento en el inventario corporativo. En caso de realizarse automaticamente
via aplicacion, comprobar que esté incluido.

e Configuracion de todos los elementos de la infraestructura tecnoldgica central si la solucion lo
requiere, como pueden ser servidores, sistemas operativos equipos de almacenamiento, servidores
de aplicaciones, PACS...etc. El HUGF debe validar la configuracion realizada.

e Integracion optima de todos los equipos y software de la solucion para la sala, segtin los estdndares
expuestos en el presente documento, con todas las aplicaciones de Historia Clinica Electronica
(HP HCIS, HORUS, e incluso RIS si asi lo requiriera el HUGF), y con el sistema de
almacenamiento, incluido la VNA-PACS. Si el interlocutor del HUGF detectara que es necesario
integrarlo con algun sistema de informacion mas, se realizara sin sobrecoste alguno adicional para
el HUGF.

La solucion no quedard completamente terminada, hasta que los interlocutores validos del
Servicio de Informatica del HUGF no validen las integraciones realizadas.

Durante la vigencia del contrato, estaran incluidos sin coste para el HUGF todos aquellos servicios
de integracion derivados de las sustituciones o modificaciones resultantes de los sistemas de
informacion que impacten en la integracion de los equipos objeto del mismo. Para estos cambios,
igualmente, la solucion no quedara completamente terminada, hasta que los interlocutores vélidos
del Servicio de Informatica del HUGF no validen las integraciones realizadas.

e Verificacion por parte de un funcional del servicio del correcto funcionamiento.

e Recogida de elementos sobrantes del embalaje y llevados a un punto de reciclaje o basura.

Cualquier tipo de material adicional que se requiera para dejar totalmente operativa la solucién, corre a
cargo de la empresa adjudicataria. Entendemos por instalacién, la acometida de todo el proceso de instalacion
para toda la solucion.

Los retrasos en la instalacion tendran el mismo tratamiento de penalizaciones que el considerado en el
acuerdo de Nivel de Servicio de Suministro.

2.3 SERVICIOS DE FORMACION

El HUGF considera a la formacién como uno de los pilares para el éxito del proyecto, es por ello que se
requerira una formacion con diferentes caracteristicas y perfiles del Sistema de Informacion ofertado. La empresa
adjudicataria debera definir un plan de formacion continua adaptado a las necesidades concretas de cada
perfil/sistema y dicho plan, debera ser consensuado en todo momento con el HUGF. La propuesta de
formacion cubrird los siguientes ambitos:

e  Usuarios de la solucion. Se entregaran manuales de usuario en espafiol a todos los asistentes.
Estos manuales se entregaran también en formato electrénico. En esta formacién se incluiran las
obligaciones y funciones del personal del servicio o servicios sobre el que se implante la solucion,
en cuanto a politicas de seguridad y confidencialidad de la informacion de caracter personal. La
formacion tendra caracter presencial con una duracion de 1 jornada.

Se realizaran 3 sesiones de 1 jornada.

e Responsables de administracion de sistemas. La formacion tendra caracter presencial en el
HUGEF, y se realizaran 2 cursos con una duracién de 1 jornada cada uno. El nimero de alumnos
no sera inferior a 4 en cada curso.
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El plan de formacién contempla las siguientes actuaciones principales:

e Manuales de uso y gestion de los diferentes modulos funcionales que integran la solucion, en
castellano.

Todos los cursos incluiran la documentacion correspondiente, generada de forma especifica para el
proyecto, en castellano.
2.4 SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO

La propuesta especificard las garantias incluidas, los tiempos de respuesta y resolucion y las prestaciones
incluidas, en los elementos hardware y software incluidos en el proyecto; y de los elementos hardware, conforme
a los acuerdos de nivel de servicio que se definen en el documento. En caso de no respetar dichos acuerdos se
estableceran las penalidades establecidas.

Se valorara especialmente la presentacion de un plan de soporte y mantenimiento integral de la solucion,
especificando la metodologia de seguimiento, recursos utilizados y sedes desde donde se preste el propio soporte
y mantenimiento, siendo exigibles en dicho plan los puntos reflejados en los subapartados siguientes.

La fecha a contar de inicio del Soporte y Mantenimiento serd a partir de la aprobacion de la puesta en
produccion total de la solucion dentro del proyecto.

2.4.1 Soporte
2411 Soporte de incidencias
La duracion del soporte se extendera a lo largo de la vigencia del presente expediente. En cuanto al

Soporte, se tendra en cuenta lo siguiente:

e  Soporte funcional y resolucion de incidencias de usuario; Resolucion de incidencias funcionales
de la infraestructura. Se resolveran los errores o incidencias que puedan surgir con el uso de la
infraestructura. La resolucion de dudas o consultas puntuales se consideran dentro de esta
categoria.

e Soporte técnico: ante cualquier incidencia que surja en la infraestructura y/o en la aplicacion o
integracion. Este servicio de soporte resolvera las cuestiones técnicas que plantea el uso de los
equipos.

e  Atencion telefonica para la resolucion de dudas y/o consultas relacionadas con la solucién.

e Soporte post-produccion para el centro donde se implante la solucion.

La empresa adjudicataria pondra a disposicion del HUGF un servicio de soporte y resolucion para atender
las necesidades de la solucion objeto del contrato, que englobara todas las tareas destinadas a mantener la
funcionalidad de la infraestructura operativa en los centros, incluyendo el soporte hardware y software, asi como
lo expresado en los puntos anteriores.

Dicho servicio incluira el soporte y resolucion de incidencias funcionales, técnicas y de integraciones.
También incluira las tareas de soporte y resolucion de instalacion de nuevas versiones y actualizacion de
versiones en los entornos donde esta implantado el producto.

241.2 Horarios de Soporte

El horario de soporte se prestara en horario 24x7 ininterrumpidamente.

2413 Actuacion de soporte

Los trabajos de soporte se realizaran mediante actuaciones in situ en las ubicaciones donde se haya
suministrado el equipamiento.
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Si, por necesidades del servicio, el HUGF cambiara de ubicacion alglin equipo, manteniéndole en alguna
sede dependiente del propio HUGF, se notificara al adjudicatario para modificarlo en el inventario, y se seguira
prestando el servicio de soporte y mantenimiento por parte del adjudicatario sin sobrecoste adicional.

Toda actuacion de soporte que requiera cambio, actualizacion, sustitucion, modificacion de hardware,
software o similar, seguird los procesos de suministros e instalacion descritos en el punto “SUMINISTRO DE
EQUIPAMIENTO” e ZINSTALACION Y PUESTA EN MARCHA” y correra a cargo del adjudicatario. Ademas,
el adjudicatario debera realizar toda la gestion de residuos, equipos averiados, piezas hardware rotas, y su
transporte ya sea dentro del HUGF o fuera de él, a un punto limpio si la normativa de los equipos los requiere,
durante toda la duracion del contrato.

En el apartado Gestion de los Servicios de Soporte, se obtendran mas detalles sobre la prestacion del
Soporte.

2.4.2 Mantenimiento
La duracion del mantenimiento se extendera a lo largo de la vigencia del presente expediente. En todo caso,

se contemplaran las siguientes acciones:

e  Mantenimiento preventivo. Comprobacion de la configuracion del hardware para prevenir
posibles fallos del sistema. De igual manera, cotejar que el Software del presente pliego, recoge
los datos de las baterias de los carros correctamente.

e Mantenimiento evolutivo: Instalaciones de nuevas versiones de la aplicacion de gestion y/o
cualquier otro software de la solucion.

e Mantenimiento correctivo: incluyendo la realizacion de las modificaciones que sean necesarias
para solucionar los errores que se detecten en el hardware de la solucion.

e  Mantenimiento adaptativo. Incluyendo las adaptaciones al entorno del HUGF, y en el cual se
incluye el mantenimiento técnico- legal.

A continuacion, se describe cada uno de los mantenimientos y lo que incluye, mas detalladamente:

2.4.21 Mantenimiento Preventivo

El adjudicatario se compromete a la realizacion del mantenimiento preventivo con periodicidad semestral. En
dicho mantenimiento se realizara una comprobacion de la configuracion software de gestion y del hardware para
prevenir posibles fallos del sistema.

Se debe presentar un plan de Mantenimiento Preventivo como respuesta en el presente pliego, con las
acciones a realizar dentro del mismo.

El adjudicatario presentara un informe detallado de todas las acciones realizadas, asi como de los datos
solicitados por el HUGF para cada uno de los mantenimientos preventivos realizados. Las tareas asociadas a
dicho mantenimiento seran realizadas por el adjudicatario.

Los datos solicitados por el HUGF podran ser modificados y expuestos por el interlocutor del contrato
designado.

2.4.2.2 Mantenimiento Evolutivo

El adjudicatario se compromete a la realizacion de mantenimiento evolutivo con periodicidad semestral. En
dicho mantenimiento se realizaran subidas de version del software incluidos en la solucién y que incluyan
mejoras generales, nuevas funcionalidades y/o correcciones a bugs de la aplicacion que sean sacadas por el
fabricante y sin sobrecoste para HUGF. Las tareas asociadas a dichas subidas de version, seran realizadas por el
adjudicatario, ademas de realizar soporte postproduccion in situ, si fuera demandado por el HUGF.
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El adjudicatario, presentard un documento donde enumerard todas las mejoras generales, nuevas
funcionalidades e identificara los bugs corregidos del software para ser aprobado por el HUGF y subir la version
en funcion de lo expuesto en el apartado “Actualizaciones de Versiones”.

El procedimiento de actualizaciones de version derivadas de este mantenimiento, vendra especificado en el
subapartado Actualizaciones de versiones.

2.4.2.3 Mantenimiento Adaptativo

El adjudicatario se compromete a realizar, ante cualquier cambio que se produzca en la legislacion vigente,
ya sea a nivel de la Union Europea, a nivel nacional o a nivel regional, cualquier modificacion necesaria para
adaptar la solucion ofertada en el presente expediente a esta nueva legislacion durante la duracion del contrato.
Estas modificaciones deberan estar realizadas e implantadas antes de las fechas marcadas en la propia ley, y no
podréan acarrear ningun coste adicional para el HUGF.

De igual manera, dentro del Mantenimiento Adaptativo, se tendrd en cuenta en todo momento cualquier
cambio realizado en la infraestructura del HUGF, ya sea Hardware o Software a nivel de Sistemas y
Telecomunicaciones, Sistemas Operativos, Bases de Datos y Servidores de Aplicaciones para adaptarlas a la
misma; sin sobrecoste para el HUGF.

El procedimiento de actualizaciones de version derivadas de este mantenimiento, vendra especificado
en el subapartado Actualizaciones de versiones.

2.4.2.4 Mantenimiento Correctivo

Mantenimiento correctivo, es la actividad consistente en diagnosticar y solucionar incidencias de
funcionamiento de la solucion.

Las incidencias pueden ser debidas a errores en cualquier elemento hardware que forme parte de la solucion
y/o en el software basico.

En caso de incidencia en cualquier elemento hardware, sera reparado o sustituido por uno nuevo igual del
mismo fabricante sin sobrecoste para el HUGF, in situ, atendiendo a los niveles de servicios acordados en el
presente pliego.

El adjudicatario debera indicar al HUGF sus criterios de tipificacion de incidencias con el fin de facilitar y
agilizar la comunicacion de incidencias.

El procedimiento de actualizaciones de version derivadas de este mantenimiento, vendra especificado
en el subapartado Actualizaciones de versiones

2.4.2.5 Actualizacion de versiones

Las tareas de actualizacion de versiones de cualquier elemento software de la solucion, seran tratadas dentro
de las tareas y planificacion establecidas con el interlocutor designado por el HUGF del contrato que, ademas,
sera el responsable de la coordinacion de las tareas de soporte de la actualizacion de versiones.

Una vez validada la version, el HUGF comunicard y acordard con la empresa las fechas de puesta en
produccidén de las versiones. El soporte a la puesta en produccién de las nuevas versiones debera llevarse a cabo
en todas las instalaciones donde se encuentre implantada la solucion. El interlocutor designado por el HUGF, se
reserva la potestad de modificar la planificacion atendiendo a razones de interés general del HUGF, incluso
pudiéndose ejecutar trabajos fuera del horario laborable, sin sobrecoste para el HUGF.

Los procesos de puesta en produccion se deberan ajustar en todo momento al Protocolo de Implantacion de
Sistemas vigente en cada momento, establecido por el HUGF.

Todas las tareas asociadas a la implantacion de nuevas versiones derivadas de mantenimientos correctivos,
evolutivos y adaptativos, seran realizados por el adjudicatario, incluso si hiciera falta in situ y fuera de horario
laborable para minimizar el impacto a la atencion sanitaria, sin que ello derive en coste alguno adicional para el
HUGF. Ademas, como viene reflejado en el apartado Soporte, se realizara soporte ante la actualizacion de version
y habra un soporte postproduccion in situ. De igual manera, si derivado de cualquier intervencion, se realizaran
cambios en las integraciones propias o de terceros, seran asumidas por el adjudicatario.
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Para todos los mantenimientos; tanto para la solucion inicial aprobada por el HUGF, asi como para la
presentacion de nuevas versiones, vendra acompaiiada de la correspondiente documentacion tanto para el usuario
final como para el soporte técnico. Debera contemplar al menos:

e Manual de usuario completo y actualizado con los cambios de la nueva version en castellano
e Manual de instalacion y administracion en castellano
e  Manual técnico de configuracion y arquitectura en castellano

e Resumentécnico de las modificaciones sufridas por el producto en su ultima revision (bugs, nuevas
funcionalidades, mejoras generales)

Las versiones deben ser remitidas suficientemente probadas para que, una vez verificadas por el personal
técnico, puedan ser instaladas con la mayor brevedad posible en los centros por personal de la empresa
adjudicataria. Asimismo, si el HUGF lo considera necesario por la envergadura de la version, la empresa
adjudicataria realizara al menos una jornada de formacion presencial necesarias para el personal propio del
HUGF por turno.

En el apartado Gestion de los Servicios de Mantenimiento, se obtendran mas detalles sobre la prestacion
del Mantenimiento.

2.4.3 Gestion de los servicios de soporte

Adicionalmente a todo lo reflejado en el apartado Soporte, el servicio de soporte prestado comprende la
resolucion de incidencias de escaladas desde los servicios de soporte del HUGF. También incluye el soporte y la
coordinacion necesaria para la actualizacion de versiones.

2.4.31 Notificacion y escalado de Incidencias

La gestion de las incidencias se realizara via correo electronico y/o via telefonica, para ello, el adjudicatario
debera facilitar una direccion de correo y un niimero de teléfono que estaran en funcionamiento segun lo indicado
en el apartado Horarios del Soporte.

Una vez que la empresa comunique al HUGF la resolucion de la incidencia junto con informacion sobre las
actuaciones y procedimientos seguidos para tal fin, este al igual que hizo cuando registré la incidencia, sera el
encargado de cerrarla tras la confirmacion con el usuario.

La empresa adjudicataria, creard y mantendra un documento con un histérico de todas las incidencias que
se produzcan (“Documento de Incidencias™) y que al menos detallara la siguiente informacion para cada una de
ellas:

e  (Coddigo de Identificacion de la incidencia

e Fechay hora de apertura de la incidencia

e Fechay hora de resolucion de la incidencia
e Descripcion detallada del error

e Descripcion detallada de la solucion adoptada

Mensualmente, y siempre que lo requiera el HUGF, durante la duracion del contrato la empresa
adjudicataria facilitara al HUGF este “Documento de incidencias”.

243.2 Categorizacién de incidencias: tiempos de respuesta, tiempos de resolucion y disponibilidad.

Dentro del servicio de soporte, la empresa adjudicataria debera proporcionar una solucién a las incidencias
que se le comuniquen relativas a errores y/o averias que se produzcan, considerando los siguientes tiempos de
respuesta y de resolucion, que es el plazo transcurrido desde la notificacion de la incidencia por parte del HUGF,
mediante las vias ya descritas en apartados anteriores, hasta la restitucion del sistema a su funcionamiento normal.
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e  Tiempos de respuesta:

El tiempo de respuesta para cualquier tipo de incidencia escalada por el HUGF, no sera superior a 30
minutos.

e  Tiempos de resolucion:

Estos tiempos se establecen en funcion de la prioridad que se le asigne en el momento de la comunicacion
de la incidencia:

e 4 horas naturales para incidencias de prioridad Critica (Indisponibilidad Total de Servicio en una
ubicacion de un centro. Interrumpen la prestacion del servicio de manera general, o producen una
degradacion del mismo apreciable que supone la pérdida de una funcionalidad anterior)

e 8 horas naturales, para incidencias de prioridad Alta (Degradacion del Servicio o Indisponibilidad
Parcial de Servicio. Interrumpen la prestacion del servicio de manera parcial, o producen una
degradacion del mismo de manera apreciable que supone la pérdida parcial de una funcionalidad
en una ubicacion)

e NBD (Al siguiente dia natural tras la incidencia) para incidencias catalogadas como prioridad
Media (Degradacion del Servicio. El servicio se sigue prestando de forma total, pero se produce
una degradacion del mismo de manera apreciable)

e 48 horas naturales para incidencias catalogadas como prioridad Baja (No implica Indisponibilidad
ni Degradacion del Servicio.)

e 96 horas naturales: consultas a través del servicio de atencidén 24x7.

Dentro de los niveles de soporte, podemos englobar el requerimiento de mantener el inventario
completamente actualizado, con una exactitud superior al 98% de los equipos auditados por parte del adjudicatario.

Eltiempo de inicio que se tomara a la hora de contar los tiempos de resolucion de la incidencia sera a partir de
la notificacion de la misma a través de los cauces acordados.

EIHUGF, dispondra de la potestad de poder asignar o cambiar de forma directa la prioridad de una incidencia.

Niveles de Servicio:

NIVELES DE PRIORIDAD (GRAVEDAD)
INCIDENCIA HARDWARE O SOFTWARE

TIEMPO MAXIMO DE RESOLUCION

Critica 4 horas naturales

Alta 8 horas naturales

Media inddg];g (Al segundo dia laborable tras 1Ia
Baja 48 horas

Consultas 96 horas

Se considera que para aquellas incidencias catalogadas con Nivel de Prioridad (Gravedad) “Critica”, el
tiempo maximo de resolucion hace referencia a horas naturales, para incidencias “Alta” y “Media” se consideraran
(en dias laborables, 1y 2 respectivamente), considerandose para el resto de incidencias “Bajas” y “Consultas” el
tiempo maximo de resolucion contabilizado en horas laborables.

El HUGF se reserva el derecho de, bajo su criterio, decidir si la resolucion de una incidencia o peticion,
implica una solucion temporal o una solucion final. En caso de ser una solucion temporal, el contador de tiempo
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de resolucion se iniciaria de nuevo tras la reposicion del servicio con la solucién temporal, teniendo el
adjudicatario que dar una solucion final aprobada por el HUGF. Solo se puede aplicar una solucién temporal por
incidencia o peticion.

Por otro lado, la disponibilidad total de la solucion, tomando como solucién la suma de cada uno de los
carros informatizados con todo el hardware y software incluido, debe ser superior al 99,8% del tiempo en
periodos de medicion mensuales.

En funcion de esto se determinaran las indemnizaciones a aplicar, segun el procedimiento establecido.

Si como consecuencia de la puesta en produccion de un parche o nueva version, se constatara que en este
existe un error que implicara la modificacion de ese desarrollo, esta modificacion se podra considerar a criterio
del HUGF como una incidencia, y como tal se le aplicaria los tiempos de resolucion indicados en los acuerdos
de servicios que figuran en este pliego.

2.4.4 Gestion de los servicios de mantenimiento

Adicionalmente a todo lo reflejado en el apartado Mantenimiento, los servicios de mantenimiento que son
objeto del alcance de este procedimiento se gestionara de la siguiente forma:

Mantenimiento Correctivo

La empresa adjudicataria, tras recibir la notificacion de una incidencia a través de las herramientas y
procedimientos definidos por el HUGF para la gestion de incidencias, definidos en el presente pliego, procedera
a su resolucion siguiendo el procedimiento establecido por el HUGF.

En caso de ser necesario en las tareas de mantenimiento correctivo, interactuar con otros servicios de soporte
o areas del HUGF, SE realizaria mediante correo electronico o teléfono, contactando con el personal designado
por el HUGF.

El procedimiento de actualizaciones de version derivadas de este mantenimiento, vendra especificado en el
subapartado Actualizaciones de versiones.
Mantenimiento Adaptativo

Cualquier cambio en la arquitectura y estandares por parte del HUGF siempre serd comunicado a la empresa
en las mismas condiciones, siendo responsabilidad de la empresa realizar los cambios oportunos como parte del
mantenimiento adaptativo, sin sobrecoste para el HUGF.

Por otra parte, el adjudicatario se compromete a realizar, ante cualquier cambio que se produzca en la
legislacion vigente, ya sea a nivel de la Union Europea, a nivel nacional o a nivel regional, cualquier modificacion
necesaria para adaptar la solucion ofertada en el presente expediente a esta nueva legislacion durante la duracion
del contrato. Estas modificaciones deberan estar realizadas e implantadas antes de las fechas marcadas en la propia
ley, y no podrén acarrear ningtin coste adicional para el HUGF.

El procedimiento de actualizaciones de version derivadas de este mantenimiento, vendra especificado en el
subapartado Actualizaciones de versiones.
Mantenimiento Evolutivo

Como comentabamos en el apartado de Mantenimiento el adjudicatario se compromete a la realizacion de
mantenimiento evolutivo con periodicidad semestral. En dicho mantenimiento se realizaran subidas de version
del software incluido en la solucion y que incluyan mejoras generales, nuevas funcionalidades y/o correcciones a
bugs de la aplicacion que sean sacadas por el fabricante y sin sobrecoste para HUGF. Las tareas asociadas a dichas
subidas de version, seran realizadas por el adjudicatario, ademas de realizar soporte postproduccion in situ, si
fuera demandado por el HUGF.

El adjudicatario, presentara a la Subdireccion de Sistema de Informacion un documento donde enumerara
todas las mejoras generales, nuevas funcionalidades e identificara los bugs corregidos del software para ser
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aprobado por el HUGF y subir la version en funcion de lo expuesto en el apartado “Actualizaciones de

Versiones”.

De acuerdo a lo anterior, el HUGF acordara con la empresa adjudicataria las fechas de entrega de las
versiones y su puesta en produccion. El interlocutor designado por el HUGF, se reserva la potestad de modificar
la planificacion atendiendo a razones de interés general del HUGF.

El procedimiento de actualizaciones de version derivadas de este mantenimiento, vendra especificado en el
subapartado Actualizaciones de versiones.

Mantenimiento Preventivo

La empresa adjudicataria realizard las tareas necesarias que, en lo posible, detecten un futuro fallo en el uso
de la solucidén, adelantando los procedimientos que eviten posibles incidencias.

Se presentard un Plan de Mantenimiento Preventivo en el que se indique como se hara la gestion del mismo

Orden Descripcion Cumplimiento Penalidad
Realizacion de las integraciones en| Se deben realizar todas las | 0,2% cada mes de retraso sobre el
1 un tiempo menor a 3 meses| integraciones y ser aprobadas | importe total al mes del contrato
naturales desde la adjudicacion por el Hospital en un tiempo | adjudicado
menor a 3 meses naturales
Realizacion del analisis  de| Se d'ebe real}zar. el andlisis de 0,1% sobre el importe total al mes
. . . funcional y técnico de todas las . .
2 integraciones en un tiempo menor] . . bad del contrato adjudicado , cada dia
] les desde la fi integraciones y ser aprobadas | | R
a 14 dias naturales desde la firma . . e retraso en el analisis
de contrato por el Hospital en un tiempo
menor a 14 dias naturales
Realizacion de soporte post-{ Realizacion de soporte post- | 0,1% sobre el importe total del
3 implantacion de al menos 14 dias| implantacién de 14 dias in situ | contrato adjudicado , cada dia de
in situ en el Hospital tras cada fase| en el Hospital tras cada fase de | retraso en el analisis
del proyecto proyecto
?(ilt? C;frﬁent}(; des l;;n ISn(;fltlrcoi()n dde; Realizacién del suministro del 0,2% sobre el importe total, cada
4 Scilstepmas de Informacién en equipamient() para la so.l gcién sém;na de retrasopen el sumi’nistro
de 90 di turales desd de Sistemas de Informacién en del equinamient
inefilos Z 1;5 ?a urales desde | ' de 90 dias naturales | 9€! €quipamiento
a lirma de contrato desde la firma del contrato
Reposicion de material o | Reposicion de material o | 0,2% sobre el importe total, cada
5 equipamiento defectuoso en el | equipamiento defectuoso | dia de retraso en el suministro del
plazo méaximo de 1 dia laborable | suministrado en el plazo |equipamiento
maximo de 1 dia laborable
Tiempo de respuesta ante o . Cada 5 minutos de demora, 0,1%
. . . . Cumplimiento del tiempo de .
incidencias y peticiones remitidas| sobre el importe total al mes del
6 | Hosital ) 30| fespuesta  expuesto  en la dudi
por el Hospital, no superior a S contrato adjudicado
minutos descripcion
Tiempo de resolucién ante o . Cada 1 hora natural de demora,
. . e Cumplimiento del tiempo de ., .
7 incidencias 'y peticiones de resolucion  expuesio en  la 0,5% sobre el importe total al
prioridad criticas (P1) no superior descrincion arap Pl mes del contrato adjudicado
a4 horas naturales P P
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Tiempo de resolucion ante
incidencias 'y peticiones de
prioridad alta (P2) no superior a 8
horas naturales

Cumplimiento del tiempo de
resolucion  expuesto en la
descripcion para P2

Cada 2 horas naturales de demora,
0,3% sobre el importe total al mes
del contrato adjudicado

Tiempo de resolucion ante
incidencias 'y peticiones de
prioridad media (P3) no superior
al dia siguiente natural tras la
incidencia

Cumplimiento del tiempo de
resolucion  expuesto en I
descripcion para P3

Cada 12 horas naturales de
demora, 0,2% sobre el importe
total al mes del contrato
adjudicado

10

Tiempo de resolucion ante
incidencias 'y peticiones de
prioridad baja (P4) no superior a
48 horas naturales

Cumplimiento del tiempo de
resolucion  expuesto en la
descripcion para P4

Cada 24 horas naturales de
demora, 0,1% sobre el importe
total al mes del contrato
adjudicado

11

resolucion  ante
incidencias 'y peticiones de
prioridad consulta (P5) no
superior a 96 horas naturales

Tiempo de

Cumplimiento del tiempo de
resolucion  expuesto en la
descripcion para P5

Cada 24 horas naturales de
demora, 0,1% sobre el importe
total al mes del contrato
adjudicado

12

La disponibilidad de la Solucion
de Sistemas de Informacion debe
ser superior a 99,8% medido
mensualmente

Cumplimiento de la
disponibilidad de la solucion de
Sistemas  de  Informacion
superior a 99,8% medido
mensualmente

0,1% sobre el importe total al mes
del contrato adjudicado , cada
punto porcentual menor al 99,8%

13

La  realizacion de los
mantenimientos preventivos es
semestral

Cumplimiento de la realizacion
de mantenimientos preventivos
una vez cada 6 meses segun lo
indicado en el pliego y las
necesidades adicionales

demandadas por el Hospital

0,2% sobre el importe total al mes|
del contrato adjudicado , cadal
semana de incumplimiento de|
entrega

FECHA Y FIRMA
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