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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA
EN SERVICIO DE UN PROCESADOR DE TEJIDOS DE ALTAS PRESTACIONES PARA EL SERVICIO DE
ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS

1.- OBJETO

El objeto del contrato es el contrato de suministro, instalacion y puesta en marcha de un procesador de tejidos para
el Servicio de Anatomia Patoldgica del Hospital Universitario Principe de Asturias.

El sistema a suministrar debe cumplir con las especificaciones, composicion y caracteristicas establecidas como
minimas en el apartado 3 de “Requerimientos técnicos”. El incumplimiento de alguna de las especificaciones técnicas
minimas supondra la exclusién de la oferta del procedimiento de licitacion o resolucién del contrato. Ademas, deben
cumplir con los requerimientos técnicos y de calidad expresamente exigidos por la normativa nacional e internacional.

2.- ALCANCE DEL CONTRATO

En virtud del presente procedimiento de licitacion el hospital pretende contratar el suministro, instalacion y
mantenimiento del equipamiento detallado en el apartado 1 de este Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).

ARTICULO UNIDADES DESCRIPCION
. . PROCESADOR DE TEJIDOS
DE ALTAS PRESTACIONES

3. REQUERIMIENTOS TECNICOS
3.1 REQUISITOS TECNICOS
El sistema automatico de Procesamiento de tejidos que se requiere debe cumplir siguientes especificaciones:

e Sistema para la extraccion de vapores toxicos con filtro y posibilidad de conexion al exterior o a red de
gases de escape del laboratorio, de acuerdo con las normativas vigentes de control de vapores de formol y
xileno.

e El procesador de tejidos deberd disponer de garrafas estdndar de <5 litros, y permitir el cambio con la
menor manipulacién posible por parte del usuario. Podra trabajar con formol y xilol o con cualquiera de sus
respectivos sustitutos.

e (Cargacontinua

e Sistema de calentamiento rapido para acelerar los procesamientos.

e Capacidad de al menos 500 cassettes/turno. Dispondra de protocolos validados para cada tipo/tamafio de
muestra.

e (Contara con al menos dos unidades de procesado que permita el procesamiento de muestras en paralelo.
e Sistema RSM por nimero de cassettes, ciclos o dias que garantice la calidad de los reactivos.

e Deberd incluir SAl (Sistema de Alimentacién Ininterrumpida)

4. CONDICIONES DE SUMINISTRO, INSTALACION Y RECEPCION DE LOS EQUIPOS

4.1.- Condiciones de suministro

Se entiende por equipo el conjunto completo del equipo, maquina o aparato con todos los accesorios imprescindibles
para su funcionamiento, incluido el software (en su caso). Los equipos ofrecidos se suministraran con todos aquellos
dispositivos o elementos de interconexion, accesorios de anclaje o fijacidon necesarios para un total y correcto
funcionamiento y obtencidon de los correspondientes permisos y autorizaciones requeridos por la legislacidn vigente y,
en su caso, debidamente integrados con los Sistemas de Informacién de los que dispone el Hospital.
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Los equipos ofrecidos no pueden ser de segunda mano.

El plazo de entrega de los equipos sera el indicado en el PCAP a partir de la firma del contrato. Si, por razones de obra,
logistica u otras incidencias, debidamente motivadas, el érgano de contratacion puede demorar la entrega, este plazo
podra alargarse sin coste adicional.

El adjudicatario deberd suministrar el equipo y sus componentes actualizados a la nueva fecha de entrega al
equivalente en hardware y software al ofertado.
El cronograma de entrega de los equipos serd suministrado al adjudicatario en el acto de formalizaciéon del contrato.

El equipamiento debe ir convenientemente embalado para que llegue en perfectas condiciones. El coste de las
gestiones necesarias para garantizar que el equipo se suministra en perfectas condiciones, asi como el coste de los
desperfectos ocasionados en los equipos durante en su transporte hasta el lugar de suministro serd asumido por la
empresa adjudicataria.

En concreto, la empresa adjudicataria se compromete a:

e Realizar el transporte de los equipos hasta su lugar de ubicacion final en las instalaciones del centro al
que vaya destinado el equipo.

e Realizar la retirada del embalaje.

e Realizar la limpieza de todos los residuos y suciedad producidos por las labores de desembalaje,
recepcion, traslado, montaje e instalaciéon de los equipos, para dejar el espacio donde se han realizado estas
tareas en las mismas condiciones que se encontraba antes de la llegada de los equipos.

e Retirar los equipos viejos o que se sustituyen y gestionar sus residuos de acuerdo con la normativa
aplicable en materia de residuos.

e Presentar el certificado de conformidad del n2 de serie del equipo

La empresa adjudicataria debe facilitar el peso y el volumen de todos los componentes embalados que configuren el
conjunto de cada equipo. De la misma forma, cada paquete debe venir correctamente identificado con cédigos y
textos a efectos de facilitar su localizacién y manipulacion.

La empresa adjudicataria debe estar capacitada para llevar a cabo los servicios de transporte, entrega, instalacion y
servicio postventa de todos sus productos con personal propio. En caso de que, algunos de estos servicios se
subcontraten la empresa adjudicataria debe comunicarlo previamente a la realizacion de los servicios y por escrito al
hospital para su aceptacion.

4.1.1.- Manuales y documentacién

la entrega del suministro, se adjuntara obligatoriamente la siguiente documentacion en castellano vy
preferiblemente en formato digital:

e Manual de instalacion, que debe incluir la informacion y rotulado sobre los equipos que representen

un riesgo especial.

e Manual de uso que debe incluir una explicacion detallada de los principios de funcionamiento, de los
controles, operaciones de manejo y seguridad de los usuarios, alarmas y operaciones rutinarias por
verificacion del funcionamiento apropiado del equipo previsto en su uso diario, etc.

e Manuales de mantenimiento y técnicos deben incluir esquemas eléctricos y mecanismos completos,

despiece, repuestos y accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo, calibracién y ayuda en la
localizacion de averias, etc. Los rétulos, indicadores y etiquetas del equipo también deben estar en
castellano, y ser suficientemente explicativos.

e Documentacion de uso técnico de los equipos.

e Documentacion de formacion.

e Documento de Seguridad.
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e Memoria técnica de medidas de seguridad implantadas.

Toda la documentacién detallada en el parrafo anterior debe entregarse en formato electrénico y en cualquier
soporte excepto el CD.

4.2. Condiciones de instalacidn y aceptacion del equipamiento

La instalacion comprende la entrega en el hospital destinatario y el montaje en los locales de destino definitivo, asi
como cualquier otra operacion requerida para su completa puesta a disposicion.

El equipo ofertado se suministrara con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexién, accesorios de
anclaje o fijacién necesarios para un total y correcto funcionamiento y obtencién de los correspondientes permisos y
autorizaciones requeridos por la legislacién vigente.

Seran montados por el adjudicatario en los locales de destino definitivo, incluyendo las actuaciones necesarias para
la introduccién del equipo en la sala, la conexién del equipo a los diferentes suministros (eléctricos, hidraulicos, etc.)
hasta los cuadros generales de los mismos en caso de ser necesarios. Se incluiran todos aquellos equipos e
instalaciones auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento del equipo principal.

El adjudicatario deberd proceder a la retirada de elementos de embalaje o cualquier otro residuo que se produzca en
el montaje, comprometiéndose a dejar la zona libre de obstaculos y en buen estado de limpieza.

El licitador debera indicar en su oferta las condiciones minimas que debe reunir el espacio en el que se ubique el
equipo desde el punto de vista de suministros (electricidad, agua, gases, etc...), asi como de condiciones ambientales
(temperatura, humedad, etc.). Ademas, entregara un plan completo de implantacién que debera de ser aprobado por
el hospital.

La instalacion y puesta en funcionamiento de los equipos se realizard de forma coordinada con el Hospital y en
presencia del personal del Servicio al que va dirigido y de un técnico del Servicio de Ingenieria y Mantenimiento del
hospital. El hospital autorizard y supervisara la instalacion del mismo (en coordinacidn con el Servicio de Ingenieria y
Mantenimiento, Seccién de Electromedicina).

La empresa adjudicataria, una vez instalado el equipo y en presencia de personal técnicamente cualificado autorizado
por el Centro, realizard las pruebas o test de aceptacion técnica que acrediten el funcionamiento del equipo
suministrado.

En un periodo no superior a 5 dias naturales desde la finalizacion de las pruebas, el adjudicatario entregara al Servicio
de Ingenieria y Mantenimiento y al Servicio Médico correspondiente un informe escrito en el que consten los
resultados de la prueba efectuada.

En la documentacion técnica del expediente de contratacion, se incluird el protocolo a realizar para la prueba de
aceptacion técnica del equipo. Posteriormente se realizara el acta de recepcion del equipo, desde el punto de vista
técnico y funcional.

5.- FORMACION

La empresa adjudicataria debera realizar formacién sobre las caracteristicas técnicas, prestaciones y manejo de los
equipos al personal técnico del hospital. El objetivo de la formacién es que el personal técnico adquiera los
conocimientos y habilidades practicas necesarias para un adecuado uso de los equipos. Una vez terminada la formacion
se entregara un certificado de realizacién de la misma con nimero de horas a los técnicos que la han realizado.

Ilgualmente, la empresa adjudicataria debe aportar la documentacion e informacion necesaria para facilitar la
formacién del personal que debe realizar las inspecciones periddicas y el mantenimiento preventivo necesarios una
vez transcurrido el plazo de garantia. Ademas, la empresa adjudicataria, cuando le sea requerido, realizard formacion
sobre el mantenimiento de los equipos al personal de mantenimiento del hospital.

Cuando se produzca cualquier modificacion o actualizacidon de los equipos, la empresa adjudicataria debera realizar
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la formacion del personal del hospital tal y como se ha previsto en los apartados anteriores.
6.- GARANTIA DEL EQUIPAMIENTO

El plazo de garantia de los equipos incluidos sus sistemas adicionales, componentes, accesorios, software e integracion
con el sistema informatico existente, serd de minimo de 1 afio, contado a partir de la firma del acta de puesta en marcha
del equipo, debiendo ser suministrada la formacion basica a los usuarios antes de esa fecha.

En caso de que existan componentes de los equipos que disfruten de una garantia complementaria la empresa
licitadora lo tiene que indicar.

La garantia debe incluir:

+ La sustitucidn de los equipos o elementos de los equipos tales como, componentes, accesorios y cualquier otro
elemento que forme parte del equipo y sea necesario para su correcto funcionamiento, que contengan vicios,
defectos o que sufran un mal funcionamiento o deterioro atribuible a deficiencias de origen (materiales y de
funcionamiento).

+ Mantenimiento preventivo programado de acuerdo con el fabricante durante el periodo de garantia: revisién
periodica de seguridad y control de funcionamiento, ajustes, calibracionesy otras operaciones necesarias para
el correcto funcionamiento del sistema.

#+ El mantenimiento correctivo, técnico-legal, y todas las operaciones correctivas necesarias para la reparacion de
averias, defectos de los equipos, incluidas todas las piezas de repuesto, durante el periodo de garantia.

+ Asimismo, estan incluidos todos los costes y gastos de desplazamiento del personal del servicio de mantenimiento
durante el periodo de garantia. Incluyendo todos los componentes del equipo, elementos auxiliares, instalaciones,
piezas de repuesto, mano de obra, y demds costes que puedan derivarse del cumplimiento de la misma.

Los elementos de los equipos que deban sustituirse se suministraran en el menor tiempo posible a contar desde la
fecha en que se realiza la comunicacion de la incidencia.

Los elementos a sustituir seran iguales o equivalentes a los elementos que el equipo incorporaba de origen. En el caso,
gue no puedan ser iguales el hospital debera aceptar expresamente la instalacién de un elemento equivalente al
original.

La empresa adjudicataria debe comunicar al servicio técnico las fechas de las operaciones de mantenimiento
preventivo y correctivo, durante el periodo de garantia, con suficiente antelacién para poder acordar el horario en el
que se realizaran los trabajos.

La empresa adjudicataria debe entregar al servicio técnico del Hospital las hojas de las revisiones en las que se
especificaran las piezas sustituidas con sus referencias y se detallaran las intervenciones realizadas.

7.- PROTECCION MEDIOAMBIENTAL

La empresa adjudicataria del contrato cumplird en todo momento con la legislacion medioambiental vigente
relacionada con la prestacion de sus servicios, no pudiendo eximirse de hacerlo por desconocimiento de la misma. Su
personal estard debidamente formado en materia de buenas prdcticas ambientales, especialmente en lo que a
segregacion y gestiéon de residuos se refiere (tanto peligrosos como no peligrosos).

La empresa adjudicataria debera aportar toda la documentacién que evidencie el cumplimiento de lo anteriormente
especificado.

En consonancia con la politica ambiental del HUPA, la empresa adjudicataria incorporard las mejores técnicas
disponibles para la prevencién de la contaminacion y minimizard los impactos que su actividad pueda producir en el
entorno, ayudando asi a hacer de éste un hospital sostenible medioambientalmente.
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Todo dafio causado por un incidente ambiental debido a una mala practica profesional durante la prestacién de sus
servicios deberd ser reparado por la empresa adjudicataria.

Se especificard, silos equipos ofertados disponen de dispositivos de minimizacion del consumo energético. Se indicara
en relacion con este aspecto, el cumplimiento de la normativa Energy Star o similares.

El adjudicatario se compromete a retirar y gestionar, mediante gestores autorizados, todos los residuos de los
consumibles generados por sus equipos, de acuerdo con la normativa ambiental vigente, debiendo presentar al
hospital, cuando ésta lo solicite, los documentos acreditativos de la gestion realizada de dichos residuos.

En el Hospital Universitario Principe de Asturias ocupa un lugar destacado la proteccion del Medio Ambiente, siendo
un importante objetivo mas alld de la propia actividad. Las empresas que ofrecen productos y/o servicios deben
adquirir el compromiso de prevenir y reducir los impactos ambientales con una actitud responsable, por lo que la
empresa debe firmar el compromiso medioambiental que se adjunta como ANEXO I.

Fi rmado por BUSTERCS MORAZA
JOSE IGNACI O - ***6801** el dia
16/ 09/ 2025 con un certificado
em tido por AC FNMI Usuari os

Alcald de Henares,
El Jefe de Servicio Anatomia Patoldgica

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHAY FIRMA
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ANEXO |: COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIALYY AMBIENTAL

En el Hospital Universitario Principe de Asturias (en adelante HUPA) ocupan un lugar destacado la Responsabilidad
Social y la proteccion del Medio Ambiente, siendo objetivos mas alla de la propia actividad. Las empresas que
suministran productos, bienes y equipos al HUPA adquieren el compromiso de prevenir y reducir los posibles

impactos negativos ambientales y sociales con una actitud responsable.
La empresa adjudicataria del contrato adoptara todas las medidas oportunas para cumplir con:

= lalegislacion medioambiental y de responsabilidad social vigente relacionada con su actividad, no pudiendo eximirse
de hacerlo por desconocimiento de la misma;

= |a politica ambiental y el sistema de gestién ambiental del HUPA, siguiendo los procedimientos e instrucciones
determinados por la Unidad de Gestién Ambiental;

= el C4digo Etico de Conducta establecido en el HUPA;

= los procedimientos, protocolos e indicaciones del Servicio de Salud Laboral y Prevencidon de Riesgos y del Comité de
RSC.

Adicionalmente, la empresa adjudicataria del contrato adquiere los siguientes compromisos especificos:
COMPROMISOS SOCIALES

= Garantizard en la ejecucién del contrato el respeto de los derechos laborales basicos a lo largo de la cadena de
produccién y suministro mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones Fundamentales de la
Organizacidon Internacional del Trabajo, entre ellas, las referidas a la libertad sindical y negociacién colectiva, la
eliminacion del trabajo forzoso u obligatorio, la eliminacién de la discriminacion en materia de empleo y ocupacién
por motivos de raza, color, sexo, religion, opinién politica, ascendencia nacional u origen social y la abolicion del
trabajo infantil.

= No debe practicar o apoyar la discriminacion en la contratacién, remuneracion, acceso a la capacitacion,
promocion, despido o jubilacién basada en la raza, origen social o nacional, casta, nacimiento, religién, discapacidad,
género, orientacion sexual, responsabilidad familiar, estado civil, afiliacion a sindicatos, opiniones politicas, edad o
cualquier otra condicion que pueda dar origen a la discriminacion.

= No debe interferir en el ejercicio de los derechos de su personal para observar sus creencias o practicas o para
satisfacer sus necesidades relacionadas con la raza, origen social o nacional, religién, discapacidad, género,
orientacién sexual, responsabilidad familiar, afiliacion a sindicatos, opiniones politicas, o cualquier otra condicion que
pueda dar origen a la discriminacion.

= No debe permitir ningin comportamiento que sea amenazador, abusivo, explotador o sexualmente coercitivo,
incluyendo gestos, lenguaje, y contacto fisico en el lugar de trabajo y, donde sea aplicable, en instalaciones para el

uso de sus empleados, ofrecidas por la empresa adjudicataria.



Hospital Universitario
saoved PYINCIPe de Asturias PA-S 136/25

COMPROMISOS AMBIENTALES

= Garantizara en la ejecucién del contrato el respeto de la legislacion ambiental aplicable a lo largo de la cadena de
produccién.

= Formara debidamente a su personal que tenga relacion con el hospital, en materia de caracteristicas ambientales
y de ciclo de vida de los productos/equipos/bienes suministrados.

* Propondra para suministro al HUPA productos/equipos/bienes con Marcado CE y con el menor impacto ambiental
posible en todo su ciclo de vida. Promovera, dentro de sus posibilidades y el contexto del contrato, suministros con
ecoetiquetado homologado.

= Informard de la gestion de los suministros para su reutilizacion, reciclado y/o clasificacion como residuos.
Promoverd, dentro de sus posibilidades, practicas de logistica inversa para la recogida y reutilizacién de los suministros
una vez utilizados.

= Se hard cargo de los residuos de embalajes y paletizado de los bienes suministrados, retirandolos y realizando la
correcta separacion de los mismos y entrega a gestor autorizado. Promoverd, dentro de sus posibilidades, practicas
de minimizacién de residuos de envases y embalajes.

= |ncorporar, dentro de sus posibilidades, las mejores técnicas disponibles para la prevencion de la contaminacion
y la minimizacion de los impactos que su actividad y sus productos puedan producir en el hospital y en el entorno.

= Informara de los incidentes con repercusién ambiental que tengan lugar durante su actividad.

= Empleard, en su logistica de suministro, los equipos y vehiculos con el mantenimiento preventivo adecuado,
manteniendo las emisiones y ruidos dentro de los limites especificados en sus caracteristicas técnicas y normativa,

presentando el correspondiente Marcado CE.

El Hospital Universitario Principe de Asturias se reserva el derecho a solicitar a la empresa evidencia documental
sobre el cumplimiento de todos los requisitos indicados, y a repercutir a la empresa contratada el coste de
reparacion del dafio derivado de incumplimientos o de incidentes causados por su actividad relacionada con el

Hospital.

PROVEEDOR / CONTRATISTA Nombre empresa:

Nombre firmante y firma:
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