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Casete/cartucho o similar de peroxido de hidrogeno al 58-59% de
1|concentracion, valido para la realizacion de procesos de 27,00
esterilizacion a baja temperatura.
Indicador quimico de proceso validado para procesos de
2|esterilizacion por peroxido de hidrogeno conforme a la norma UNE; 0,28
EN ISO 11140-1:2015
Indicador biologico de Geobacillus Stearothermophilus, con|
poblacion de al menos 10° validado para procesos de esterilizacion|
3[por peroxido de hidrogeno y con tiempo de lectura inferior a 30 5,60
minutos, conforme a las normas UNE-EN 866-1:1997; UNE-EN|
ISO 11138-1:2017. El adjudicatario deberd incluir en la oferta una
incubadora de esporas ADVANCED
Rollo de cinta adhesiva validada para la preparacion de paquetes| STERILIZATION
que se van a esterilizar mediante la técnica de peréxido def PRODUCTS ESPANA, S.L
hidrogeno, con indicador quimico integrado que permita la
4 visualizacion de la exposicion del paquete al proceso de 17,00
esterilizacion, largo/ancho de 55m/19mm +/-5%, libre de latex,
conforme a las normas UNE-EN 867-1:1997 y UNE-EN ISO
11140-1:2015
5 Rollo 70x100 26,00
6 Rollo 70x200 42,00
7 Rollo 70x250 92,00
8 Bolsa 100x280 0,17
9 Bolsa 150x300 0,28
10 Bolsa 250x450 0,80
Casete/cartucho o similar de peroxido de hidrogeno al 58-59% de
I|concentracion, valido para la realizacion de procesos de
esterilizacion a baja temperatura.
Indicador quimico de proceso validado para procesos de
2|esterilizacion por peroxido de hidrogeno conforme a la norma UNE;
ENISO 11140-1:2015
X . R X X NO CUMPLE con los requisitos minimos que se
Indicador biologico de Geobacillus Stearothermophilus, con| L - .
o 6 o solicitan en el esterilizador, ya que se solicita
poblacmn}de al me.nos 10 valldado}para procesos de ?ster{hzacmn ya que se solicita “Sistema de dosificacién del
po'r peréxldofde hldrolgeno y ConéﬁgIENdzgzcﬁ;;fe{};Eagg agente esterilizante controlado, tipo casete,
minutos, conforme a las normas - -1t H - N o . N
ISO 11138-1:2017. El adjudicatario deberé incluir en la oferta una STEELCO ESPANA cfrtuCho OSS'm'lar’ due dperm'ta.l{a realizacién de
incubadora de esporas SOLUCIONES INTEGRALES|? Menos > Procesos de esterllizacion una vez
) insertados en el equipo. Trazabilidad de la
Rollo de cinta adhesiva validada para la preparacién de paquetes EN ESTERILIZACION, S.L. |siucién esterilizante, deteccién de envases
que se van a esterilizar mediante la técnica de peroxido de| caducados, cantidad del perdxido restante,
hidrogeno, con indicador quimico integrado que permita la eliminacion del agente esterilizante caducado
4 visualizacién de la exposicion del paquete al proceso de| que no requiera manipulacién adicional por el
esterilizacion, largo/ancho de 55m/19mm +/-5%, libre de latex, usuario” y presentan un sistema monodosis.
conforme a las normas UNE-EN 867-1:1997 y UNE-EN ISO
11140-1:2015
5 Rollo 70x100
6 Rollo 70x200
7 Rollo 70x250
8 Bolsa 100x280
9 Bolsa 150x300
10 Bolsa 250x450
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