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OBJETO 

El objeto del presente expediente de contratación consiste en el suministro, instalación y puesta 

en funcionamiento, mediante adquisición, de equipamiento para la esterilización de material 

microbiológico, lectura rutinaria de tinciones y preparaciones de cultivos celulares, y 

procesamiento de muestras microbiológicas con destino al Servicio de Microbiología del 

Hospital. 

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LOTE 1: EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR   

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Esterilizador a vapor con generador de vapor integrado, destinado a la esterilización de material 

microbiológico, instrumental de laboratorio, medios de cultivo y otros productos utilizados 

rutinariamente en el Servicio de Microbiología.  

• Dispondrá un volumen útil mínimo de 75 litros. 

• Generación autónoma de vapor mediante sistema integrado en el equipo 

• Sistema de control y pantalla para programación y monitorización de los ciclos 

• Sistema de registro de los parámetros de los ciclos y posibilidad de exportación de los 

registros 

• Sistema de vacío para eliminación del aire de la cámara y secado de la carga 

• El equipo incorporará los elementos necesarios para su funcionamiento sin requerir 

suministro externo de aire comprimido, cuando este sea necesario para su operación. 

• Estante intermedio extraíble o solución equivalente que permita optimizar la utilización 

de la cámara. 

• Puerta de apertura vertical y accionamiento manual, adecuada a las condiciones de 

espacio y utilización previstas en el emplazamiento. 

• Dispondrá de programas específicos de esterilización incluyendo, al menos, test de 

vacío, test Bowie & Dick o equivalente, programa de precalentamiento y programas 

configurables para material sólido y para líquidos/medios de cultivo. 

• El suministro incluirá los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, entre 
ellos sistema de enfriamiento del agua de desagüe, sistema de drenaje, kit de instalación 
y legalización reglamentaria del equipo, y para líquidos/medios de cultivo. 

 

LOTE 2: MICROSCOPIO ÓPTICO VERTICAL DE EPIFLUORESCENCIA   

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Microscopio óptico vertical de epifluorescencia destinado a la lectura rutinaria de tinciones de 

auramina o auramina-rodamina, portas obtenidos tras el procesamiento de cultivos celulares 

mediante técnica de shell-vial, inmunofluorescencias directas e indirectas, preparaciones 
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teñidas con Calcofluor White y otras técnicas fluorescentes empleadas en un Servicio de 

Microbiología. 

• El equipo dispondrá de sistema óptico corregido al infinito, cabezal trinocular 

ergonómico, oculares de 10× con campo visual mínimo de 22 mm, revólver para al 

menos cinco objetivos y platina mecánica de desplazamiento preciso. 

• Incluirá objetivos planacromáticos o de prestaciones superiores, optimizados para 

fluorescencia, de 10×, 20×, 40× y 100× de inmersión, con aperturas numéricas 

adecuadas para la observación de señales fluorescentes de baja intensidad.  

• El equipo se suministrará completamente configurado para la realización de las técnicas 

empleadas en el Servicio de Microbiología, incluyendo, como mínimo, los siguientes 

juegos de filtros de fluorescencia instalados: 

- FITC/fluoresceína y fluoróforos equivalentes. 

- Auramina o auramina-rodamina. 

- TRITC/rodamina y fluoróforos equivalentes. 

- UV/DAPI compatible con Calcofluor White. 

• Dispondrá de fluorescencia mediante LED de alta intensidad, estable, homogénea y 

regulable, sin necesidad de calentamiento previo y con una vida útil prolongada. La 

intensidad de iluminación deberá ser regulable y reproducible entre observaciones, 

permitiendo minimizar el fotoblanqueo de las preparaciones fluorescentes. 

• La fuente de iluminación contará con canales de excitación compatibles con todos los 

filtros suministrados. 

• El sistema de fluorescencia permitirá la instalación simultánea de las configuraciones 

necesarias para todas las técnicas exigidas y dispondrá de capacidad de ampliación para, 

al menos, una configuración adicional. 

• El equipo permitirá la observación mediante luz transmitida en campo claro y dispondrá 

de contraste de fases, o permitirá su incorporación posterior sin modificaciones 

estructurales del equipo. 

• El suministro incluirá una cámara digital en color adecuada para la documentación de 

imágenes obtenidas mediante fluorescencia, compatible con el microscopio ofertado e 

incluyendo todos los elementos y adaptadores necesarios para su conexión y 

funcionamiento. La cámara deberá permitir, como mínimo, la visualización, captura, 

almacenamiento y exportación de imágenes, mediante las funcionalidades propias de la 

cámara, interfaz integrada o aplicación suministrada sin coste adicional. Estas 

prestaciones mínimas no requerirán funcionalidades de análisis, medición, anotación, 

gestión avanzada de imágenes o elaboración de informes.  

 

 

LOTE 3: CENTRIFUGA REFRIGERADA DE SOBREMESA  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

El suministro comprenderá dos centrífugas refrigeradas de sobremesa multipropósito, 

destinadas al procesamiento rutinario de muestras microbiológicas y preparadas para la 
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centrifugación de los tubos utilizados habitualmente en el Servicio de Microbiología, en las áreas 

de Serología y detección molecular de virus respiratorios y virus emergentes. 

Características generales 

• Dispondrá de accionamiento directo mediante motor de bajo mantenimiento, 

funcionamiento silencioso y baja vibración. 

• Alcanzará una velocidad máxima de al menos 12.000 rpm y una fuerza centrífuga 

relativa máxima (RCF) de 20.000 × g o superior. 

• Permitirá la regulación de la velocidad en rpm y RCF, temperatura y tiempo de 

centrifugación, así como control de aceleración y frenado. 

• Dispondrá de un rango de temperatura comprendido entre −9 °C y +40 °C, garantizando 

el mantenimiento estable de la temperatura durante todo el ciclo de centrifugación.  

• Incorporará pantalla digital con visualización continua de velocidad, fuerza centrífuga 

relativa (RCF), temperatura, tiempo restante y estado del ciclo. 

• Dispondrá de memoria programable para el almacenamiento de protocolos de 

centrifugación. 

• La tapa dispondrá de un sistema de apertura asistida y deberá mantenerse de forma 

estable y segura en posición abierta durante las operaciones de carga y descarga. 

• Incorporará sistema automático de detección de desequilibrio con parada de seguridad. 

• Dispondrá de bloqueo automático de la tapa durante el funcionamiento y sistema de 

apertura de emergencia en caso de fallo eléctrico. 

• Incluirá sistema de identificación automática del rotor o equivalente que evite errores 

de configuración. 

Rotor, capacidad y bioseguridad 

• El suministro incluirá un rotor basculante refrigerado con capacidad para cuatro 

buckets, permitiendo centrifugar simultáneamente un mínimo de 36 tubos de los 

formatos habitualmente utilizados en el Servicio de Microbiología (5 y 10 mL de suero o 

plasma, tubos con faldón con medio de transporte viral). 

• Se suministrarán todos los buckets, tapas herméticas y adaptadores necesarios para la 

centrifugación de los tipos de tubos mencionados. La compatibilidad podrá acreditarse 

por volumen nominal y/o las dimensiones de los tubos admitidas por el fabricante. 

• Los buckets deberán ser herméticos a aerosoles (aerosol-tight) y estar validados por el 

fabricante para el procesamiento seguro de muestras potencialmente infecciosas. 

• Cada bucket dispondrá de tapa individual hermética con sistema de cierre seguro que 

impida la liberación de aerosoles durante la centrifugación y permita su transporte 

cerrado y su apertura en cabina de seguridad biológica. 

• Los buckets deberán poder cargarse y descargarse individualmente de forma segura y 

sencilla en condiciones de bioseguridad. 

• El rotor, los buckets y las tapas deberán ser autoclavables a 121 °C durante 20 minutos, 

sin pérdida de sus prestaciones mecánicas ni de bioseguridad. 

• Los materiales empleados deberán presentar elevada resistencia frente a la corrosión y 

ser compatibles con los desinfectantes habitualmente utilizados en laboratorios de 

microbiología. 
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• La cámara de centrifugación dispondrá de un diseño que facilite su limpieza y 

descontaminación tras derrames accidentales de material biológico, con superficies 

lisas, resistentes a los agentes desinfectantes de uso habitual y fácilmente accesibles 

para las operaciones de limpieza y mantenimiento. 
 

Si en el pliego de prescripciones técnicas se hiciera referencia  a una fabricación o una 

procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracteriza a los productos o 

servicios ofrecidos por un empresario determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen 

o a una producción determinados, se tendrán en cuenta por no ser posible hacer una descripción 

lo bastante precisa e inteligible del objeto del contrato y por tanto serán así o “equivalentes”, 

según el artículo 126.6 de la LCSP. 

 

2. OTROS REQUISITOS 

Los licitadores deberán incluir en su oferta, relación de los productos ofertados, con descripción 
técnica de los mismos, en castellano. 

Documentación e información técnica necesaria para la valoración del producto o productos, en 
castellano. 

Todas las integraciones, en caso de haberlas, deberán estar incluidas en el alcance del pliego, 
asumida por el adjudicatario dentro de las tareas y se aplicarán los estándares de integración 
del SERMAS. 

Los equipos que dispongan de conectividad deberán permitir la exportación de datos y la 
conexión a la red corporativa del Hospital conforme a las políticas de seguridad del SERMAS y 
del Hospital Universitario 12 de Octubre. 

Así mismo deberá cumplir con la normativa y legislación, así como las políticas de la OSSI en 
cuestiones de seguridad y protección de datos. 

En caso de necesitar equipos de trabajo, será necesario que cumplan las especificaciones de 
Madrid Digital. 

  

3. ALCANCE 

El objeto del presente documento es exponer las condiciones técnicas que debe reunir el 
equipamiento electromédico que constituye el objeto de la contratación, así como las 
condiciones de suministro, instalación, puesta en marcha, y capacidad de los suministradores, 
para la provisión de equipos para el Hospital Universitario 12 de Octubre.  

Los bienes a suministrar tendrán que cumplir con las especificaciones, composición y 
características establecidas en el PPT, así como el Marcado CE y las normativas vigentes 
asociadas a los artículos requeridos en el mismo. 

Deberá ser de nueva fabricación en todos y cada uno de sus componentes no siendo admisible 
la opción refurbished (reacondicionado). 

Se deberá garantizar la existencia de servicio de mantenimiento y repuestos durante al menos 
un periodo de vida de 10 años, tal y como se determina en el punto 1 del artículo 127 bis 
Reparación y servicios posventa del RD – Ley 7/2021 del 27 de abril, “el productor garantizará, 
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en todo caso, la existencia de un adecuado servicio técnico, así como de repuestos durante el 
plazo mínimo de diez años a partir de la fecha en que el bien deje de fabricarse”.   

Por ello, todo el equipamiento objeto del presente expediente deberá de estar en proceso de 
producción en la fecha de adjudicación.  

 

4. LEGISLACIÓN 

Todos los productos sanitarios y sus accesorios, incluido el software cuando proceda, objeto del 
presente expediente de contratación deben reunir las condiciones para su puesta en el mercado, 
puesta en servicio y utilización establecidos en el RD 192/2023 de 21 de marzo por el que se 
regulan los productos sanitarios. 

Los productos y sus accesorios deberán estar conformes, en el momento en el que se realice su 
suministro, con las condiciones que les sean de aplicación constando la declaración conforme 
del fabricante que acredite el cumplimiento de los requisitos marcados por la legislación vigente 
y normas técnicas de aplicación.  

En el caso de que el Adjudicatario, en el ejercicio de la prestación del servicio, tuviera que tratar 

con datos personales del H12O por razón de la prestación del servicio, cumplirá con la legislación 

vigente en materia de protección de datos personales que resulte de aplicación, en concreto con 

la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales (LOPDGDD), y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga 

la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (RGPD); o cualesquiera otras 

aplicables en materia de Protección de Datos que se encuentren en vigor a la adjudicación de 

este contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.  

Así, y a los efectos de este contrato, el H12O tendrá la consideración de Responsable del 

tratamiento y el Adjudicatario tendrá la consideración de Encargado del Tratamiento conforme 

a lo establecido en los artículos 28 y 29 del RGPD así como en el artículo 33 de la LOPDGDD.  

El adjudicatario, deberá cumplimentar el anexo relativo a la protección de datos, del PCAP. 

 

5. CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ENTREGA DEL EQUIPO 

El plazo de entrega de los equipos será el indicado en el PCAP a partir de la firma del contrato. 
Si, por razones de obra, logística u otras incidencias, debidamente motivadas, el órgano de 
contratación puede demorar la entrega, este plazo podrá alargarse sin coste adicional. 

El adjudicatario deberá suministrar el equipo y sus componentes actualizados a la nueva fecha 
de entrega al equivalente en hardware y software al ofertado.  

El cronograma de entrega de los equipos será suministrado al adjudicatario en el acto de 
formalización del contrato.  

A la entrega del suministro, se adjuntará obligatoriamente la siguiente documentación en 
castellano y formato digital: 

- Manual de instalación. 

- Manual de instrucciones y operaciones. 
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- Manual de mantenimiento y técnicos: incluirá esquemas eléctricos y mecánicos completos, 
despiece, recambios y accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo, calibración y 
ayuda para localización de averías, etc.  

El manual técnico y de mantenimiento pasará a formar parte de la biblioteca de manuales del 

Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. 

Los rótulos, indicadores y etiquetas del equipo también deberán estar en castellano y ser 
suficientemente explicativos. 

La recepción de los bienes, a efectos de la comprobación material de la inversión, se realizará 

en la forma legalmente establecida. 

6. GARANTÍA 
Una vez efectuada la conformidad, comenzará el plazo de garantía de los bienes objeto del 

contrato indicado en el PCAP. 

Durante el plazo de garantía, si se acreditase la existencia de vicios o defectos en los equipos 
suministrados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la reposición 
de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente, incluyendo 
los trabajos y materiales necesarios para realizarlo. 

 
Terminado el plazo de garantía sin que el Hospital haya formalizado ningún reparo o denuncia, 

el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados. 

Si los suministros efectuados no se adecúan al objeto contratado como consecuencia de vicios 

o defectos imputables al contratista, el Hospital podrá rechazar los mismos, quedando exenta 

de la obligación de pagar o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

Durante la garantía del equipo, el adjudicatario realizará, sin cargo económico adicional, las 
acciones de mantenimiento preventivo según definición y periodicidad marcadas en el manual 
del fabricante y las acciones correctivas necesarias para el correcto funcionamiento del 
equipamiento objeto del contrato. A tal efecto, en la documentación técnica, se deberá incluir 
el número y alcance de las revisiones preventivas según recomendación del fabricante. 

La garantía incluirá todos los componentes del equipo, elementos auxiliares (cables, accesorios, 

baterías, etc.), instalaciones y piezas de repuestos, mano de obra, desplazamientos, dietas y 

demás costes que puedan derivarse del cumplimiento de la misma con unos plazos de 

intervención en la asistencia técnica iguales a los ofertados para los contratos de 

mantenimiento. 

Quedan incluidas durante el periodo de garantía todas las actualizaciones de software. 

Durante el periodo de garantía, se pondrá a disposición del Hospital, con la disponibilidad que 
las necesidades del servicio requieran, un servicio de asistencia técnica presencial para atender 
todas las anomalías (defecto de fabricación o funcionamiento) que se puedan producir, por 
averías o defectos de los equipos.  

 

7. CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 

La instalación comprende la entrega en el hospital destinatario y el montaje en los locales de 
destino definitivo, así como cualquier otra operación requerida para su completa puesta a 
disposición. 
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El equipo ofertado se suministrará con todos aquellos dispositivos o elementos de 

interconexión, accesorios de anclaje o fijación necesarios para un total y correcto 

funcionamiento y obtención de los correspondientes permisos y autorizaciones requeridos por 

la legislación vigente. 

Serán montados por el adjudicatario en los locales de destino definitivo, incluyendo las 
actuaciones necesarias para la introducción del equipo en la sala, la conexión del equipo a los 
diferentes suministros (eléctricos, hidráulicos, etc.) hasta los cuadros generales de los mismos 
en caso de ser necesarios. Se incluirán todos aquellos equipos e instalaciones auxiliares 
necesarios para el correcto funcionamiento del equipo principal.  

El adjudicatario deberá proceder a la retirada de elementos de embalaje o cualquier otro residuo 
que se produzca en el montaje, comprometiéndose a dejar la zona libre de obstáculos y en buen 
estado de limpieza. 

El licitador deberá indicar en su oferta las condiciones mínimas que debe reunir el espacio en el 

que se ubique el equipo desde el punto de vista de suministros (electricidad, agua, gases, etc…), 

así como de condiciones ambientales (temperatura, humedad, etc.) 

La instalación y puesta en funcionamiento de los equipos se realizará de forma coordinada con 

el Hospital y en presencia del personal del Servicio al que va dirigido y de un técnico del Servicio 

de Ingeniería y Mantenimiento del H12O. El Hospital autorizará y supervisará la instalación del 

mismo (en coordinación con el Servicio de Ingeniería y Mantenimiento, Sección de 

Electromedicina).  

La empresa adjudicataria, una vez instalado el equipo y en presencia de personal técnicamente 

cualificado autorizado por el Centro, realizará las pruebas o test de aceptación técnica que 

acrediten el funcionamiento del equipo suministrado.  

En un periodo no superior a 5 días naturales desde la finalización de las pruebas, el adjudicatario 

entregará al Servicio de Ingeniería y Mantenimiento y al Servicio Médico correspondiente un 

informe escrito en el que consten los resultados de la prueba efectuada.  

En la documentación técnica del expediente de contratación, se incluirá el protocolo a realizar 

para la prueba de aceptación técnica del equipo. Posteriormente se realizará el acta de 

recepción del equipo, desde el punto de vista técnico y funcional. 

8. FORMACIÓN 

La formación será recurrente durante el periodo de vigencia de la garantía, para asegurar la 
formación del nuevo personal que se pueda incorporar a los servicios del Hospital implicados. 

El licitador adjuntará: 

o Un programa de Formación de Personal, para formar a los profesionales designados: en el 

uso, manejo y mantenimiento de usuario. Distinguiendo entre formaciones de técnicos y 

personal de enfermería, según cada caso. Especificar metodología, número de personas, 

lugar y duración del mismo. 

El hospital requiere esta FORMACIÓN PRESENCIAL Y EN LOS SERVICIOS IN SITU Y POR TURNO 

o Un programa de Formación de Personal del Servicio de Mantenimiento, especificando 

metodología, número de personas, lugar y duración del mismo. Se certificará la formación a 

las personas que la reciban. 
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Se entiende en cualquier caso que la amplitud y calidad de la formación será la precisa para el 

perfecto manejo y máximo rendimiento de los equipos. 

En caso de que el equipo suministrado forme parte de un sistema, la instrucción del personal se 

extenderá a las funciones del sistema afectadas por el equipo suministrado. 

Cualquier modificación/actualización de los equipos conllevará un periodo de formación del 

personal en los mismos términos señalados anteriormente. 

 

La formación recibida deberá asegurar el correcto manejo del equipo con el fin de reducir tanto 

el riesgo de lesiones durante su uso de usuarios y pacientes como los tiempos de parada. Por 

ello, en el caso de que el Hospital considere que la formación no es la adecuada para tales fines, 

no se podrá dar conformidad a la aceptación del equipo hasta su subsanación. 

 

9. CONTRATO / SERVICIO TÉCNICO 
El licitador acreditará en su oferta la disponibilidad del servicio técnico más cercano indicando 

la localidad, dirección y teléfono del Servicio Técnico, detallando personal técnico y cualificación 

profesional, así como el resto de la organización del servicio técnico en el ámbito nacional. 

En términos generales, y siempre que no se exija un tiempo inferior, el tiempo de respuesta a la 

comunicación de la incidencia no podrá ser superior a 8 horas laborables, considerando como 

horario laborable de lunes a viernes de 08.00 a 18.00 horas.  

Se ha de incluir en la oferta el listado valorado y codificado de todos los accesorios y fungible 

que utiliza y requiere el sistema; así como la frecuencia de reposición (por cada paciente/uso, 

por horas, etc.), en los casos que procedan.  

 

10. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 

Dentro de las actividades del H12O, ocupa un lugar destacado la protección del Medio 
Ambiente. Por este motivo, es fundamental que las empresas que ofrezcan sus productos y/o 
servicios adquieran el compromiso de prevenir y reducir los impactos ambientales con una 
actitud responsable frente al Medio Ambiente. 

10.1 NORMATIVA INTERNA MEDIOAMBIENTAL 

- No se puede realizar cualquier tipo de vertido de productos peligrosos. 

- Obligación de cumplir con los Requisitos Legales aplicables en el desarrollo de la 
actividad. 

- Obligación de informar de todos los incidentes con repercusión ambiental que tengan 
lugar en el desarrollo de la actividad al H12O.  

- Evitar las emisiones al aire, suelo y agua.  

- Reducción de ruidos y olores.  

- Realizar un uso controlado de la energía y optimizar el consumo de recursos naturales.  

- Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos manteniendo un cuidado ambiental 
durante el manejo, transporte, preparación, utilización y eliminación final de los 
mismos fundamentalmente cuando se trate de residuos peligrosos.  
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- Reducir en lo posible y de forma continua los impactos ambientales importantes que 
genere su actividad haciendo uso de unas buenas prácticas ambientales.  

10.2 CONDICIONES PARTICULARES SOBRE RESIDUOS: 

- Los residuos serán segregados en origen, los contenedores que los contienen estarán 
perfectamente identificados y etiquetados. 

- Los residuos urbanos (papel, cartón, orgánicos, etc.) serán gestionados en los 
contenedores municipales o a través de gestores autorizados. 

- Promover el uso racional de los recursos naturales (agua, energía, etc.) y la 
minimización, reutilización y reciclado de los residuos.  

- No utilizar, en la medida de lo posible, productos de limpieza que estén considerados 
como peligrosos. En caso de utilizar productos peligrosos de limpieza, no realizar 
vertidos de los mismos a la red de saneamiento que no esté autorizado en las 
especificaciones del producto.  

10.3 BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES:  

- Retirada y adecuada gestión de los residuos generados en el desarrollo de la actividad, 
prestando especial atención a los residuos peligrosos que pudieran generarse. 

- No malgastar el agua. 

- Apagar las luces de aquellas instalaciones que no van a ser utilizadas. 

 

 

Madrid, a fecha de firma 

 

 

Fdo.: M. Dolores Folgueira López 
Jefe Servicio de Microbiología 
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