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INFORME PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUATRO
MONITORES FETALES PARA EL SERVICIO DE PARITORIO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES
HUH PAS SUM 2026/07

Por parte de esta Direccion de Gestion y SS.GG. se promueve la tramitacidn, por procedimiento abierto simplificado con
pluralidad de criterios, del expediente HUH PAS SUM 2026/07, Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de 4
monitores fetales para el servicio de Paritorio en el Hospital Universitario del Henares, a través de un contrato
administrativo de suministro, teniendo en cuenta la solicitud formulada por el servicio de paritorio del hospital, que como
o6rgano promotor, pone de manifiesto la necesidad de la contratacién del suministro en cuestién, y todo ello de

conformidad con lo previsto en el articulo 25, nimero 1, apartado a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico.

1. NECESIDAD E IDONEIDAD

El Hospital Universitario del Henares desarrolla una actividad asistencial obstétrica continuada, prestando atencién
especializada a las gestantes de la poblacidén de referencia de su area sanitaria. Para garantizar una atencién materno-fetal
segura y de calidad durante el proceso del parto, resulta imprescindible disponer de equipamiento electromédico
actualizado, fiable y adaptado a las necesidades asistenciales del Servicio de Paritorio.

Los monitores fetales constituyen un elemento esencial para la vigilancia y evaluacién del bienestar fetal y materno
durante el embarazo, el trabajo de parto y el parto. Su utilizacién permite la monitorizacién continua de parametros
clinicos fundamentales, facilitando la deteccidn precoz de situaciones de riesgo y la toma de decisiones asistenciales en
tiempo real por parte de los profesionales sanitarios.

Parte de los equipos actualmente disponibles presenta un elevado grado de utilizacion derivado de los afios de
funcionamiento, con el consiguiente incremento de incidencias técnicas, mayores necesidades de mantenimiento y riesgo
de obsolescencia tecnoldgica. Asimismo, las necesidades asistenciales actuales requieren equipos con mayores
prestaciones, capacidad de integracién con los sistemas de informacion hospitalarios, mejor calidad en la adquisicion y
visualizacion de las sefales fisioldgicas y mayores garantias de seguridad para pacientes y profesionales.
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Por todo ello, se considera necesaria la adquisicion de cuatro monitores fetales destinados a la renovacion y mejora del
equipamiento del Servicio de Paritorio del Hospital Universitario del Henares.

La necesidad que se pretende satisfacer mediante este contrato consiste en dotar al Hospital Universitario del Henares de
cuatro monitores fetales que permitan:

e  Garantizar la continuidad de la actividad asistencial del Servicio de Paritorio las 24 horas del dia.

Sustituir equipamiento cuyo ciclo de vida util se encuentra préximo a su finalizaciéon o presenta signos de

obsolescencia tecnoldgica.

Mejorar la seguridad clinica mediante sistemas avanzados de monitorizacion fetal y materna.

Facilitar la deteccidn precoz de alteraciones del bienestar fetal durante la gestacion y el trabajo de parto.

Incrementar la fiabilidad y calidad de los registros obtenidos para apoyar la toma de decisiones clinicas.

Mejorar la eficiencia de los procesos asistenciales y reducir incidencias derivadas de averias o limitaciones técnicas

de los equipos existentes.

e  Favorecer unas adecuadas condiciones de trabajo para los profesionales sanitarios mediante equipos modernos,
intuitivos y de facil manejo.

e  Facilitar la integracidn tecnoldgica con los sistemas y procedimientos asistenciales del hospital.
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La falta de adquisiciéon de estos equipos podria afectar al normal desarrollo de la actividad asistencial del Servicio de
Paritorio, incrementar los riesgos asociados al uso de equipamiento envejecido y limitar la capacidad del hospital para
garantizar una adecuada vigilancia materno-fetal durante el proceso asistencial.

El objeto del contrato consiste en el suministro, instalacion, puesta en funcionamiento y formaciéon basica de uso de
cuatro monitores fetales para el Servicio de Paritorio del Hospital Universitario del Henares.

Las caracteristicas técnicas que se determinen en el Pliego de Prescripciones Técnicas permitiran disponer de equipos que
respondan a las necesidades asistenciales identificadas, garantizando:
e Seguridad clinica de la madre y del feto.
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e C(Calidad asistencial en los procesos de monitorizacion obstétrica.

Fiabilidad y precisidn de los registros obtenidos.

Cumplimiento de la normativa vigente aplicable a los productos sanitarios y equipos electromédicos.
Integracion y adaptacion a los procedimientos asistenciales del Servicio de Paritorio.

Disponibilidad operativa de los equipos en condiciones dptimas de funcionamiento.

Mantenimiento de la actividad asistencial obstétrica con los niveles de calidad y seguridad exigibles.

2. INSUFICIENCIA DE MEDIOS

El Hospital Universitario del Henares no dispone de medios propios suficientes para satisfacer esta necesidad sin acudir a la
contratacién externa.

La naturaleza de los bienes objeto del contrato exige su adquisicion a través de empresas especializadas en la fabricacion y
comercializacion de equipamiento electromédico, dado que el hospital carece de capacidad técnica, industrial y material
para fabricar o suministrar directamente este tipo de equipos.

Asimismo, el equipamiento actualmente instalado no permite cubrir adecuadamente las necesidades descritas, tanto por
razones de antigliedad como de limitaciones funcionales y tecnoldgicas. Los equipos instalados en la actualidad son del afio
2007, fecha de puesta en marcha del hospital, de la marca Philips y modelo Avalon FM30, ya en vias de declaracion de
discontinuidad de repuestos y obsolescencia por parte del fabricante.

Por ello, resulta necesario acudir al mercado mediante un procedimiento de contratacion publica.

3. JUSTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Se propone la utilizacién del procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios, previsto en el articulo 159.6. de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

La eleccidén de este procedimiento se justifica por los siguientes motivos:

e Garantiza los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, igualdad de trato y no
discriminacidn.

e Permite la maxima concurrencia de operadores econdmicos especializados en el suministro de este tipo de
equipamiento.

e Favorece la obtencion de la oferta con mejor relacidn calidad-precio.

e No concurren circunstancias que justifiquen la utilizacién de procedimientos restringidos, negociados o de
adjudicacidn directa.

e  Existe un mercado suficientemente amplio y competitivo de fabricantes y distribuidores del equipamiento indicado
que pueden concurrir a la licitacién.

Por tanto, el procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios se considera el mecanismo mas adecuado para
garantizar una contratacion eficiente y conforme a los principios recogidos en la LCSP.

4. CONDICIONES DEL CONTRATO

Se plantea la convocatoria de este expediente con un plazo de ejecucion de 1 mes, en base a las necesidades asistenciales
segln el comportamiento antes referido, y de acuerdo con lo establecido en el articulo 29, de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico.

De conformidad con los articulos 145 y 146 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico, se considera necesario
incluir, ademas del criterio econdmico, diversos criterios cualitativos evaluables mediante férmulas que permitan
identificar la oferta con mejor relacion calidad-precio.

Dada la naturaleza del suministro objeto del contrato, las prestaciones técnicas tienen una incidencia directa en la
seguridad del paciente, la calidad asistencial y la eficiencia de los procedimientos. Por ello, resulta necesario valorar

determinadas caracteristicas técnicas que superen los requisitos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
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La utilizacion de criterios automaticos permite garantizar la objetividad, transparencia e igualdad de trato entre los
licitadores, al asignar la puntuaciéon mediante férmulas matematicas previamente definidas y conocidas por todos los

licitantes. Y son los establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares teniendo una ponderacion de 30
puntos.

En relacion a la valoraciéon econémica se ha asignado una ponderacién de 70 puntos. La asignacion de puntos se efectuara
proporcionalmente a la oferta econdmica de los licitadores, de acuerdo con la siguiente formula:
Puntos = 70 x ((A-B) / (A-C)) ~ (1/6)

Donde:
A= Precio de licitacion
B= Oferta del licitador
C= Oferta mas baja de todas las presentadas

No tiene impacto en los capitulos | y Il del presupuesto del centro de gasto.

5. CARACTERISTICAS

Las caracteristicas del servicio se detallan en las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas que se adjunta. El
cumplimiento de las caracteristicas técnicas exigibles, garantiza un nivel de calidad que, siendo necesariamente general a
fin de no comprometer la concurrencia a la licitacion, situa el umbral requerido en el nivel suficiente para la autorizacion de
la realizacion del suministro.

6. PRESUPUESTO

El presupuesto base de licitacién es de 78.000,00 € mds 16.380,00 € de IVA, habiéndose calculado mediante el andlisis de

los precios de mercado vigentes para equipos de caracteristicas equivalentes a las definidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Para la estimacion econdmica se han considerado los siguientes factores:

e Consultas y estudios de mercado realizados sobre fabricantes y distribuidores de uso hospitalario.

e Precios de adjudicacidon de contratos similares formalizados por otros centros sanitarios del Sistema Nacional de
Salud.

e (Caracteristicas técnicas exigidas para el equipamiento.

e Costes asociados al transporte, instalacion, puesta en funcionamiento, formacién de usuarios y garantia exigida
durante el periodo establecido en el contrato.

e Situacidén actual del mercado de tecnologia sanitaria y evolucidon de costes de fabricacién y suministro de
equipamiento electromédico.

Del analisis efectuado se desprende que el precio unitario con las prestaciones requeridas, se sitla dentro de una horquilla

de mercado acorde con el equipamiento hospitalario, resultando un presupuesto ajustado a los precios habitualmente
ofertados por los principales fabricantes del sector.

En consecuencia, el presupuesto previsto se considera adecuado y suficiente para permitir la concurrencia de un nimero
significativo de operadores econdmicos, garantizando simultdneamente la adquisicion de equipos que satisfagan las

necesidades asistenciales del Hospital Universitario del Henares y el principio de eficiencia en la utilizacion de los fondos
publicos.

LA DIRECTORA DE GESTION Y SS.GG.
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