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En caso de que la firma licitadora se haya constituido dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la 
convocatoria de este procedimiento o ausencia de actividad en todos o algunos de los últimos tres años fiscales: 

1.c): “Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que este 
vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior……” excederá de una vez y 
media el valor estimado del contrato. 

Criterios de selección:
- El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y 
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las 
depositadas en el Registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por 
el Registro Mercantil. 
-Los licitadores deberán acreditar un volumen anual de negocios en el ámbito del contrato, en alguno de los 3 últimos años, 
de al menos una vez y media el valor estimado del contrato.    
- El medio por el que los licitadores acreditarán este extremo será mediante presentación de las cuentas anuales aprobadas 
y depositadas en el Registro oficial en el que deba estar inscrito (en concreto, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y Estado de cambios de patrimonio neto depositadas en el Registro oficial pertinente).   
- En caso de que la firma licitadora se haya constituido dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la convocatoria 
de este procedimiento o ausencia de actividad en todos o algunos de los últimos tres años fiscales, podrá acreditar la 
solvencia mediante el patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de 
aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior a una anualidad del presupuesto máximo de licitación. 
 
 

Acreditación de la solvencia técnica: 
    Artículo 89 de la LCSP, apartado/s: 1.a) o 1.b) 

 
Medios de acreditación: 
1.a) “Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto 
del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario,  
público o privado de los mismos….Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación, 
los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario…….”  
 
Para el supuesto de empresa de nueva creación o ausencia de actividad en todos o algunos de los tres últimos ejercicios, 
no será de aplicación el apartado 1.a) y se aplicará apartado: 
 
1.b):” Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la 
ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad”. 
 
Criterios de selección: 
 1) Relación de los principales suministros efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que 

los que constituyen el objeto del contrato, 
 2) Presentación de al menos dos certificados de buena ejecución de suministro de material, de naturaleza análoga 

al objeto del contrato, suministrado en alguno de los últimos tres años, siendo al menos en alguno de ellos el 
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato.   

  
Para el supuesto de empresa de nueva creación o ausencia de actividad en todos o algunos de los tres últimos ejercicios 
los apartados 1 y 2 serán sustituidos por: Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la 
empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad 
según Art. 89 de la LCSP apartado 1b). 
 

PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Persiguiendo obtener  la oferta con mejor relación calidad precio, se propone como más conveniente y adecuado, el sistema de 
adjudicación: PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS para la selección del contratista, con el 
fin de garantizar que la contratación del presente expediente se ajuste a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, de 
publicidad y transparencia, y de garantizar la no discriminación e igualdad de trato de los licitadores, con la salvaguarda del 
cumplimiento de condiciones especiales de formación de personal y las orientaciones medioambientales con el objetivo de 
realizar una eficiente utilización de los recursos económicos, salvaguardar la libre competencia y garantizar la elección de la 
oferta con mejor relación calidad precio,  y los siguientes criterios de valoración: 
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- Criterios relacionados con los costes:  
Precio de los productos:   70%   
 

P =70 x ((A-B)/(A-C))^(1/6) 
 

M: Máxima puntuación del criterio. 
A: Presupuesto Base Licitación. 
B: Presupuesto Ofertado 
C: Presupuesto Ofertado más bajo. 
P: Puntuación de la oferta 

 
La fórmula económica que se ha propuesto en el criterio precio de este expediente valora las ofertas 

económicas cumpliendo los siguientes requisitos: recibirá la mayor puntuación la oferta que contenga el precio inferior 
y la menor puntuación la oferta que contenga el precio superior, recibiendo 0 puntos la oferta que iguale al precio de 
licitación; el resto de los puntos se repartirá atendiendo proporcionalmente al ahorro que cada proposición, suponga 
para el órgano de contratación (se obtendrá mayor puntuación, cuanto menor sea el importe de la oferta). 

 Por tanto, el modelo propuesto permite adecuarse eficazmente al cumplimiento de los principios de 
transparencia, no discriminación e igualdad de trato, y, a su vez, contribuir al de control de gasto y de eficiencia de los 
fondos públicos 
  

- Criterios cualitativos:  30% 
Evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:  

 

LOTE 1 EQUIPOS DE ANESTESIA GAMA MEDIA 

 
1-Capacidad de mantener la ventilación mecánica con aire ambiente ante fallo total del suministro de gases y sin botellas 
de respaldo. (Justificación: Mejora la seguridad clínica y continuidad ante fallo del equipo)……………………….9 puntos 

Sí cumple criterio (acreditado) ........... 9 puntos 
No cumple criterio/no acredita ........... 0 puntos 

2-Continuidad del soporte con dosificación de O2/agente ante fallo eléctrico total (equipo apagado y desconectado). 
(Justificación: Mejora la seguridad clínica y continuidad ante fallo del equipo)…………………………………….9 puntos 

 Sí cumple criterio (acreditado) ...........9 puntos 
No cumple criterio/no acredita ........... 0 puntos 
 

3- Autorregulación de la administración de flujo de gas fresco según el volumen minuto ajustado en los modos de 
ventilación automáticos, con indicación en pantalla del flujo de gas fresco real y actual, así como del consumo de gente 
halogeneado en ml/hora (Justificación: criterio que mejora el bajo flujo, disminución del consumo y control automático, 
con directa repercusión en la seguridad del paciente y en la eficiencia mediambiental al mejorar el control del consumo de 
gases)……..………………………………………………………………………………………..………………….1 punto 

Sí cumple criterio (acreditado) ........... 1 punto 
No cumple criterio/no acredita ........... 0 puntos 

 
4- Autoencendido y autochequeo del equipo programables en día y hora, ejecutados de forma automática y sin intervención 
del usuario, que incluyan test de fugas del circuito con compensación automática cuando proceda, verificación de la presión 
en vía respiratoria, comprobación del suministro de gases (red central y botellas de respaldo) y del estado de carga de la 
batería, y calibración de los sensores integrados, incluido el de flujo. El resultado del chequeo quedará registrado con fecha 
y hora y accesible para su consulta. (Justificación: Mejora la seguridad clínica y continuidad ante fallo del 
equipo.)……………………………………………………………………………………………….………………2 puntos 

Sí cumple criterio (acreditado) ........... 2 puntos 
No cumple criterio/no acredita ........... 0 puntos 

 
5- Sistema automatizado de purgado del gas anestésico del circuito y de secado del sistema, que elimine los restos de 
agentes anestésicos halogenados y la humedad residual antes del apagado del equipo, con programación del tiempo del 
procedimiento, de modo que permita dejar el equipo en condiciones de uso en pacientes en los que deba evitarse la 
exposición a agentes halogenados. (Justificación: Mejora la seguridad clínica y continuidad ante fallo del 
equipo.)………………………………………………………………………….………………..…………………..5 puntos 
 

Sí cumple criterio (acreditado) ........... 5 puntos 
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No cumple criterio/no acredita ........... 0 puntos
 
6-Sensor de flujo integrado en el equipo o en módulo propio, libre de mantenimiento, sin fungibles ni mantenimiento por 
el usuario, con autocalibración en el chequeo inicial del sistema.( Justificación: permite incrementar la sostenibilidad, al 
valorar que el equipo permita el uso de fungibles abiertos.)……………...………………………………..………..4 puntos 

Sí cumple criterio (acreditado) ........... 4 puntos 
No cumple criterio/no acredita ........... 0 puntos 

LOTE 2 MONITORES HEMODINAMICOS 

1- Continuidad del dato del paciente en los traslados: el sistema de monitorización ofertado permitirá intercambiar el 
monitor de traslado entre los distintos puestos asistenciales incluidos en el ámbito del contrato (quirófano, reanimación y 
cuidados intensivos), siendo conectable e intercambiable entre ellos, con transferencia del histórico de datos clínicos del 
paciente sin pérdida de información ni necesidad de recableado, mediante estándares abiertos de intercambio de datos 
clínicos. (Justificación: ecosistema digital y trazabilidad, criterio que aporta conexiones con otro tipo de equipamiento o 
con el fabricante, y que repercuten en la mejora de su utilización y exportación de cuadros de mando para controlar su 
utilización y también con un alargamiento de la vida útil del 
equipamiento)………….………………………………………………………………………………..…………10 puntos 

 

Sí cumple criterio (acreditado) ........... 10 puntos 
No cumple criterio/no acredita ........... 0 puntos 

 
2-Bloqueo automático de la pantalla (cabecera y transporte) ante detección de líquidos o manipulación no intencionada, 
para evitar cambios de configuración o silenciados accidentales.( Justificación: mejora de la ergonomía, transporte y 
mantenibilidad.)……………………………………..……………………………………………………..……….10 puntos 

 
Sí cumple criterio (acreditado) ........... 10 puntos 
No cumple criterio/no acredita ........... 0 puntos 

 

3-Monitor de transporte con visualización legible en cualquier orientación, permitiendo la rotación del contenido de la 
pantalla cuando este gire 90º (posición vertical) y 180º (posición horizontal invertida), de modo que se garantice una 
visualización completa en cualquier posición durante los traslados, e identificación del dispositivo. (Justificación: mejora 
de la ergonomía, transporte y mantenibilidad.)………………..……………………………………..……………..10 puntos 

 
Sí cumple criterio (acreditado) ........... 10 puntos 
No cumple criterio/no acredita ........... 0 puntos 
 

 
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Los licitadores deberán presentar declaración responsable de cumplimiento de alguna de las condiciones siguientes, 
relacionadas con el objeto del contrato, de acuerdo con el artículo 202 en el sentido del artículo 145.6 de la LCSP, en el 
momento de la licitación: 
 
- Que la empresa cuenta en su plantilla con trabajadores con discapacidad en un porcentaje superior al que exige la 

legislación nacional. 

- Que la empresa tiene adoptadas medidas para la promoción de reciclado de productos y el uso de envases 

reutilizables. 

- Que la empresa, en la fabricación de los productos objeto del contrato ha adoptado medidas para la eliminación o 

reducción de sustancias nocivas para el medio ambiente.  

- Que la empresa ha implantado medidas con objeto de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el 

trabajo. 

 

Asimismo, deberán presentar con el requerimiento de documentación para poder adjudicar el contrato de la documentación 
acreditativa del cumplimiento de la condición especial elegida, no procederá la adjudicación del contrato por tener la 
consideración de característica esencial. 
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VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 
 
El Valor estimado del contrato se ha calculado teniendo en cuenta el presupuesto inicial del expediente, sin posibilidad de 
prórroga ni modificaciones por tratarse de equipos (todo ello IVA excluido). 
 
Base imponible:              180.000,00 euros 
Importe del I.V.A.:           37.800,00 euros     
Importe total:           217.800,00 euros 
 
Valor estimado del contrato: 180.000,00 euros 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN:
 
 
La duración del mismo debería ser de 1 mes, ya que es el tiempo estimado para su instalación y puesta en funcionamiento, 
dado que la naturaleza de los equipos, las características de su financiación y su importe lo posibilitan, todo ello conforme 
con el art. 29 de la LCSP. 
 
 
NECESIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN: 
 
 
En virtud de la previsión de actividad del Servicio de Anestesia y Reanimación, para poder continuar con la actividad 
quirúrgica habitual, se ha determinado la necesidad de adquirir CUATRO EQUIPOS DE ANESTESISA DE GAMA 
MEDIA Y CUATRO MONITORES HEMODINAMICOS, que sustituyan a los equipos que deben ser dados de baja debido 
a la situación de obsolescencia y con tecnología no acorde a las necesidades quirúrgicas actuales. 

Se ha facilitado por parte del Servicio de Anestesia y Reanimación las prescripciones técnicas, así como las personas 
responsables del contrato, según Informe definitorio del expediente, incorporando equipos de anestesia de gama media y 
monitores hemodinámicos, con un sistema con un impacto suficiente desde los puntos de vista cuantitativo, cualitativo y 
además basándose en el principio de funcionalidad y optimización de medios, con el fin de cubrir eficientemente las 
necesidades del mencionado Servicio del Hospital Universitario de Getafe. 
 
 
DIVISIÓN EN LOTES: 
 
 
Como consecuencia de incluir equipos integrales diferentes e independientes, según Informe definitorio elaborado por la 
Jefa de Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital   y de acuerdo con el art. 99 de la LCSP, este expediente se 
compone de dos lotes. 
 
Y DESIGNA 

 
Como responsable del contrato de referencia a la Jefa del Servicio de Anestesia y Reanimación que promueven la 
contratación del suministro  objeto del presente expediente, teniendo en cuenta que ha manifestado no estar incursos en 
ningún conflicto de competencias y que no tiene ni directa ni indirectamente ningún interés financiero, económico o 
personal que pueda comprometer la imparcialidad e independencia en el procedimiento de licitación, y que, por lo tanto, se 
cumplen los requisitos recogidos en el artículo 64 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

                                                  Getafe,  
                                                                          DIRECTORA GERENTE 
                                                                         P.A. Por Resolución de delegación de firma de 27/11/2024 
                                                                         DIRECTORA MEDICO              
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