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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS SISTEMAS
ROBOTICOS DE REHABILITACION DE MIEMBROS SUPERIORES PARA EL HOSPITAL DE
DIA DE NEURORREHABILITACION DEL HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL

N2 EXPEDIENTE: P.A. 76/2026
1.- OBJETO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares, en adelante PPT, tiene por
objeto definir las caracteristicas técnicas que deben regir la contratacion del suministro,
instalacion y puesta en marcha del sistema robdtico para la rehabilitacion de miembros
superiores.

Los equipos serdn nuevos y en ningln caso remanufacturados. Se ofertard la ultima
tecnologia disponible en el momento, indicandose fecha en que el equipo adjudicado se
encuentra en el mercado.

Todo el equipamiento y sus accesorios objeto de la presente contratacién deberan
reunir las condiciones exigidas por la legislacion vigente para su puesta en el mercado,
puesta en servicio y utilizacidon de acuerdo con la normativa vigente en el momento de
presentacion de la oferta.

Si alguna de las caracteristicas establecidas en las especificaciones técnicas determinara
una marca o modelo exclusivo, éstas seran tomadas Unicamente como guia u
orientacidn, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusién.

2.- CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

SISTEMA ROBOTICO DE REHABILITACION DE MIEMBROS SUPERIORES

Sistema disefiado para la rehabilitacion de paciente con alteraciones
musculoesqueléticas, neuroldgicas o de otra indole, que afecten a la funcionalidad de
las extremidades superiores, con el fin de mejorar la autonomia motora y cognitiva del
paciente.

El dispositivo debe:

o Permitir el entrenamiento intensivo, precoz y repetitivo de la movilidad funcional
de la mano, incluyendo la flexidn y extensidn individual o combinada de los dedos.

o Facilitar la reeducacién motora mediante retroalimentacion visual y propioceptiva,
apoyando la reduccion de la espasticidad, el mantenimiento del rango articular y la
mejora de la coordinacidon motora fina.
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o Ser apto para el tratamiento de secuelas de ICTUS, lesién medular, traumatismos

craneoencefdlicos, paralisis cerebral.

o Ser apto tanto para paciente adulto como para paciente pediatrico.

Caracteristicas técnicas minimas:

o Pantalla tactil de, al menos, 21 pulgadas, con una resolucién minima Full HD

(1920x1080 pixeles) y orientable.

Procesador integrado con sistema operativo Windows, memoria RAM minima de 8
GB, almacenamiento SSD de alta velocidad de al menos 512 GB y altavoces para
biofeedback auditivo.

Estacion movil para facilitar su desplazamiento en el Centro.

Debe disponer de una superficie regulable en altura para desarrollar la terapia
adaptable a las necesidades de los pacientes, para poder acceder de pie, sentado o
en silla de ruedas.

Componentes del sistema, moédulos, control, conectividad, software y modos:

O

Debe disponer de un sistema de guante robdtico ergométrico, ligero y transpirable,
equipado con actuadores para la movilizacidn asistida de los 5 dedos de la mano.

El sistema de guante robdtico debe poder ejecutar movilizacién pasiva (CPM),
asistida y activa contra resistencia ajustable.

Debe incluir varios tamanos de guante intercambiables para adaptarse a las
distintas anatomias de los pacientes, desde pacientes pediatricos a pacientes
adultos.

Debe disponer de un sistema de soporte dindmico articulado para la extremidad
superior izquierda y otro para la derecha, que proporcione compensacién o
descarga del peso del brazo durante la ejecucién de los ejercicios, facilitando el
alcance y la funcién de la mano sin interferencia gravitacional.

Con modos de entrenamiento en movilidad pasiva continua (CPM).
Con modos activos-asistidos basados en la intencién de movimiento del paciente.

Con juegos terapéuticos interactivos y gamificados orientados a actividades de la
vida diaria (AVD).

Con sesiones de entrenamiento espejo (Mirror Therapy) o simulacion de la mano
contralateral si el equipamiento lo requiere.

Debe permitir la configuracion independiente de la velocidad, amplitud articular
(ROM) y fuerza de movilizacion para cada uno de los dedos de forma
individualizada.

Base de datos para el alta, seguimiento y evaluacion objetiva de la evolucion del
paciente.
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o Con capacidad de generacién automatizada de informes clinicos de rendimiento y
evolucién exportables en formatos estandar (PDF y CSV).

3.- CONDICIONES COMUNES GENERALES

El/los equipos a suministrar tendran que cumplir con las especificaciones, composicion
y caracteristicas establecidas en el PPT. Debera ser de nueva fabricacién en todos y cada
uno de sus componentes.

Se debera garantizar la existencia de servicio de mantenimiento y repuestos durante al
menos un periodo de vida de 10 anos, tal y como se determina en el punto 1 del articulo
127 bis Reparacion y servicios posventa del RD — Ley 7/2021 del 27 de abril, “el productor
garantizard, en todo caso, la existencia de un adecuado servicio técnico, asi como de
repuestos durante el plazo minimo de diez afios a partir de la fecha en que el bien deje
de fabricarse”.

Todo el equipamiento objeto del presente expediente deberd de estar en proceso de
fabricacidon en la fecha de adjudicacién. Se instalard y pondra en funcionamiento el
equipo con el ultimo nivel de actualizacién del software disponible en el mercado. El
software debera poder ser actualizado a lo largo de todo el ciclo de vida del equipo.

4.- LEGISLACION

El sistema ofertado como ya se ha indicado, debe disponer de marcado CE y certificacién
de producto sanitario de Clase lla para trabajar con pacientes en el momento de la
licitacion.

Cuando haya acceso a datos personales, el adjudicatario debera cumplir con la
normativa referente a proteccién de datos, en cumplimiento de la Ley Organica de
Proteccion de Datos Personales (LO 3/2018 de 5 de diciembre).

Los productos y sus accesorios deberan estar conformes, en el momento en el que se
realice su suministro, con las condiciones que les sean de aplicacidn constando la
declaracion conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de los requisitos
marcados por la legislacion vigente y normas técnicas de aplicacién.

5.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ENTREGA DEL EQUIPO

El plazo de entrega de los equipos sera el indicado en el PCAP a partir de la firma del
contrato. Si por cualquier razén debidamente motivada, el 6rgano de contratacion debe
demorar la entrega, este plazo podra alargarse sin coste adicional. El adjudicatario
deberd suministrar el equipo y sus componentes actualizados a la nueva fecha de

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

1038080348673812364097

mediante el siguiente cddigo seguro de verificacion:



ww Hospital
auveard ENfEermera Isabel Zendal

entrega al equivalente en hardware y software al ofertado. El retraso, en ningun caso,
serd superior a 120 dias.

El adjudicatario estard dispuesto a suministrar todas aquellas piezas de repuesto,
despieces, etc. que le pudieran ser requeridas indicando en la oferta, el tiempo maximo
de compromiso de suministro.

Deberd indicar la fecha de comercializacién.

A la entrega del suministro, se adjuntara obligatoriamente la siguiente documentacién
en castellano y preferiblemente en formato digital:

- Manual de instalacién.

- Manual de instrucciones y operaciones.

- Manual de mantenimiento y técnicos: incluird esquemas eléctricos y mecdnicos
completos, despiece, recambios y accesorios, operaciones de mantenimiento
preventivo, calibracién y ayuda para localizacidn de averias, etc. Los rétulos, indicadores
y etiquetas del equipo también deberdn estar en castellano y ser suficientemente
explicativos.

6.- GARANTIA

El plazo de garantia de los equipos incluidos sus sistemas adicionales, componentes y
accesorios, sera como minimo de 2 afios La garantia comenzara a contar desde el acta
de recepciéon del equipo, en la que debera constar la conformidad de su instalacién,
funcionamiento y haber superado el test de aceptacidn realizado en presencia de las
personas designadas por el Hospital y el proveedor. La garantia incluird la sustitucidn
completa del articulo o de sus componentes y accesorios en caso de vicios o defectos de
fabricacién y funcionamiento, incluyendo los trabajos y materiales necesarios para
realizarlo. La garantia del equipo incluye durante su vigencia el servicio de

IH

mantenimiento en la modalidad “todo incluido con garantia total” y mantenimiento
técnico-legal, si procede, sin coste adicional para el Hospital y sin limitacion de piezas o
kits.

A tal efecto, en la documentacidn técnica, el oferente indicara el nimero y alcance de
las revisiones preventivas segun recomendacién del fabricante y revisiones técnico-
legales. La garantia incluira, por tanto, todos los componentes del equipo, elementos
auxiliares (cables, accesorios, transductores, etc.), instalaciones y piezas de repuestos,
mano de obra, desplazamientos, dietas y demds costes que puedan derivarse del
cumplimiento de la misma con unos plazos de intervencidn en la asistencia técnica
iguales a los ofertados para los contratos de mantenimiento. Quedan incluidas durante
el periodo de garantia todas las actualizaciones de software.

Durante el periodo de garantia, se pondra a disposicion del Hospital, con la
disponibilidad que las necesidades del servicio requieran, un servicio de asistencia
técnica presencial para atender todas las anomalias (defecto de fabricacién o
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funcionamiento) que se puedan producir. Todas las condiciones indicadas en este punto
seran de aplicacién en el periodo de ampliacién de garantia propuesto por el licitador,
en el caso que se incluya este item como criterio de valoracién, o lo incluya en la oferta
el licitador.

Durante el periodo de vigencia de la garantia, el licitador llevard a cabo, con una
periodicidad semestral y de manera coordinada con el Centro, un seguimiento clinico
del desempefo del equipamiento objeto del presente contrato, cuyos resultados y
conclusiones se pondran a disposicidon del Centro y deberan utilizarse para la mejora de
dicho equipamiento.

7.- CONDICIONES DE INSTALACION Y ACEPTACION DEL EQUIPAMIENTO

La instalacion comprende la entrega en el hospital destinatario y el montaje en los
locales de destino definitivo, asi como cualquier otra operacién requerida para su
completa puesta a disposicidn. Se incluyen los requisitos de instalacion y puesta en
marcha indicados en el/los Anexos de Sistemas de Informacidn exigidos en el SERMAS.
El equipo ofertado se suministrara con todos aquellos dispositivos o elementos de
interconexion, accesorios de anclaje o fijacion necesarios para un total y correcto
funcionamiento y obtencion de los correspondientes permisos y autorizaciones
requeridos por la legislaciéon vigente y, si fuera el caso, debidamente integrados con los
Sistemas de Informacién de que disponga el Hospital. Seran montados por el
adjudicatario en los locales de destino definitivo, incluyendo las actuaciones necesarias
para la introduccién del equipo en la sala, la conexion del equipo a los diferentes
suministros (eléctricos, hidraulicos, etc.) hasta los cuadros generales de los mismos en
caso de ser necesarios. Se incluiran todos aquellos equipos e instalaciones auxiliares
necesarios para el correcto funcionamiento del equipo principal.

El licitador deberd indicar en su oferta las condiciones minimas que debe reunir el
espacio en el que se ubique el equipo tanto desde el punto de vista de dimensiones y
suministros (luz, agua, gases, etc...) como de condiciones ambientales.

La instalacién y puesta en funcionamiento de los equipos se realizara de forma
coordinada con el Hospital y en presencia del personal del Servicio responsable del
centro sanitario. La fecha de instalacion debera ser comunicada a dicho Servicio
responsable del contrato con antelacién suficiente, mediante documento escrito con el
correspondiente calendario de actuaciones. La empresa adjudicataria, una vez instalado
el equipo y en presencia de personal técnicamente cualificado autorizado por el Centro,
realizard las pruebas o test de aceptacidn técnica que acrediten el funcionamiento del
equipo suministrado. En un periodo no superior a 5 dias naturales desde la finalizacion
de las pruebas, el adjudicatario entregara al Servicio de Ingenieria y Mantenimiento y al
Servicio Médico responsable del contrato, un informe escrito en el que consten los
resultados de la prueba efectuada.
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En la documentacién técnica, los licitadores incluirdn un protocolo a realizar para la
prueba de aceptacion técnica del equipo. Posteriormente se realizard el acta de
recepcion del equipo, desde el punto de vista técnico y funcional. Se considera condicién
imprescindible para cumplir las especificaciones técnicas, a la recepcién del material
adjudicado, la entrega de la documentaciéon o manuales de usuario en castellano y la
documentacidn técnica o manuales de servicio técnico con inclusion de despieces,
planos o esquemas, identificacion de componentes, métodos de calibraciones externas
o internas, resolucién de averias, configuracién técnica, etc.; asi como las
recomendaciones de mantenimientos preventivo, predictivo y correctivo a realizar en el
equipo. Al menos el manual técnico se entregard en formato electrénico pasando a
formar parte de la biblioteca de manuales del Servicio de Ingenieria y Mantenimiento.

8.- FORMACION CONTINUA

El licitador adjuntara en el sobre de documentacidn técnica un programa de Formacion
de Personal para formar a los profesionales designados por el Jefe de Servicio
correspondiente: uso, manejo y mantenimiento de usuario, distinguiendo entre
formaciones de técnicos y facultativos; segin cada caso. Especificar metodologia,
numero de personas, lugar y duracién del mismo.

Se adjuntara también un programa de Formaciéon de Personal de Mantenimiento
(Servicios de Electromedicina e Informatica), especificando metodologia, nimero de
personas, lugar y duracién del mismo.

Se acreditard la formacion a las personas que la reciban. Se entiende en cualquier caso
qgue la amplitud y calidad de la formacién sera la precisa para el perfecto manejo y
maximo rendimiento de los equipos. En caso de que el equipo suministrado forme parte
de un sistema, la instruccién del personal se extendera a las funciones del sistema
afectadas por el equipo suministrado.

Cualquier modificacién/actualizacidn de los equipos conllevara un periodo de formacion
del personal en los mismos términos sefalados anteriormente. Debera realizarse esta
formacién continua durante el periodo de garantia.

9.- SERVICIO TECNICO

El licitador en el sobre de documentacion técnica acreditard en su oferta la
disponibilidad del servicio técnico en territorio nacional mas cercano indicando la
localidad, direccion y teléfono del Servicio Técnico, detallando personal técnico vy
cualificacion profesional, asi como el resto de la organizacién del servicio técnico en el
ambito nacional.

El licitador deberd describir detalladamente la modalidad de contrato de
mantenimiento, indicando sus coberturas y precios.
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En cuanto al tiempo de respuesta del servicio técnico, el tiempo de respuesta a la
comunicacion de la incidencia no podra ser superior a 8 horas en horario laboral,
considerando como horario laborable de lunes a viernes de 08.00 a 18.00 horas.

Se medira el tiempo de disponibilidad por equipo teniendo en cuenta la jornada diaria
de 24 horas. Se requerird una disponibilidad minima del 95% respecto a los 365 dias del
afo, descontando el tiempo correspondiente a los mantenimientos preventivos
programados.

10.- CONSUMO DE ACCESORIOS

Cuando para la utilizacién del bien objeto de contrato sea necesario el consumo de
material fungible, (cables, soportes, pinzas...) y /o repuestos, o de accesorios, en la
oferta técnica debera incluirse al menos la siguiente informacion complementaria:
e |dentificacion de los accesorios
e Sison exclusivos del equipo ofertado y de la casa comercial ofertante.
e Si es posible su reutilizacién y medios de reutilizacién necesarios, asi como el
numero de veces que puede reutilizarse con plena eficacia.
e En caso que los materiales tengan caducidad, habrad de indicarse los plazos
medios de los mismos.
e y el numero de usos en el caso de los fungibles (si éstos son reutilizables). Se
debera especificar si es material reutilizable o de un solo uso (desechable),
e En caso de accesorios que exija cambio de forma periddica, el plazo adecuado
segun el fabricante.
e Precio de los consumibles, accesorios... que deberan mantenerse al menos
durante el plazo de garantia

11.- CONECTIVIDAD

Las propuestas y ofertas incluiran, si procede dentro del proceso de instalacién del
equipamiento las tareas de implementacion de la conectividad e integracidon con los
sistemas e infraestructura corporativa de que disponga el CENTRO HOSPITALARIO segun
se indica en el Anexo | de requerimientos de Informatica y Comunicacidon corporativos

12.- PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Dentro de la estrategia del CENTRO HOSPITALARIO, ocupa un lugar destacado la
proteccion del Medio Ambiente. Por este motivo, es fundamental que las empresas que
ofrezcan sus productos y/o servicios adquieran el compromiso de prevenir y reducir los
impactos ambientales con una actitud responsable frente al Medio Ambiente.
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13.- NORMATIVA INTERNA MEDIOAMBIENTAL

El adjudicatario debera proceder a la retirada de elementos de embalaje o cualquier
otro residuo que se produzca en el montaje, comprometiéndose a dejar la zona libre de
obstaculos y en buen estado de limpieza. Se incluird, en caso de que sea necesario, la
retirada del equipo al que sustituya independientemente de su ubicacién en el centro
hospitalario o en cualquiera de sus centros adscritos.

El contratista distribuira una guia con instrucciones por escrito sobre cémo maximizar el
funcionamiento ecolégico del equipo médico en cuestidén, ya sea como una parte
especifica del manual de usuario, en formato digital al que se podra acceder a través de
la pagina web del fabricante, en un CD, o en formato impreso en la documentacién que
acompafia al producto. El manual de instrucciones se entregara junto con el equipo. La
documentacidon debera incluir, como requisito minimo y sin detrimento del
funcionamiento clinico del equipo, lo siguiente:

- Instrucciones a los usuarios sobre la utilizacidn del equipo para reducir el impacto
medioambiental durante su instalacién, uso, mantenimiento vy
reciclado/eliminacion, incluidas instrucciones sobre cdbmo minimizar el consumo
de energia, agua, consumibles y piezas de recambio, asi como las emisiones.

- Recomendaciones sobre el correcto mantenimiento del producto, incluida
informacidén sobre las piezas que pueden reponerse y recomendaciones sobre
limpieza.

- Informacién sobre el contenido en el(los) producto(s) adquirido(s) en virtud de
este contrato de sustancias extremadamente preocupantes (SEP) incluidas en la
lista de sustancias candidatas identificadas con arreglo al articulo 57 del
Reglamento (CE) n2 1907/2006 (Reglamento REACH) de forma que la autoridad
contratante pueda adoptar las necesarias medidas de precaucion para garantizar
gue los usuarios del producto reciban la informacién y puedan actuar en
consecuencia.

Para verificar este apartado, se entregara al érgano de contratacién una copia de las
paginas pertinentes del manual de instrucciones. El licitador debera hacer también una
declaracion sobre la disponibilidad de este manual a través del sitio web del licitador o
del fabricante, en un CD, o en formato impreso.

Asi mismo, entregard una lista de las sustancias presentes en el(los) producto(s)
adquirido(s) en virtud de este contrato que figuran en la lista de SEP candidatas, e
informacién complementaria conforme al articulo 33 de REACH

- Reduccién de ruidos y olores.
- Realizar un uso controlado de la energia y optimizar el consumo de recursos
naturales. Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos manteniendo un
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cuidado ambiental durante el manejo, transporte, preparacion, utilizacién y
eliminacidn final de los mismos fundamentalmente cuando se trate de residuos
peligrosos.

Reducir en lo posible y de forma continua los impactos ambientales importantes
gue genere su actividad haciendo uso de unas buenas practicas ambientales.

13.1.- CONDICIONES PARTICULARES SOBRE RESIDUOS DERIVADOS DE LA
INSTALACION

- Los residuos seran segregados en origen, los contenedores que los contienen

estaran perfectamente identificados y etiquetados.

- Los residuos urbanos (papel, cartdén, orgdnicos, etc.) seran gestionados en los

contenedores municipales o a través de gestores autorizados.

- Promover el uso racional de los recursos naturales (agua, energia, etc.) y la

minimizacion, reutilizacién y reciclado de los residuos.

El presente pliego, asi como el de Clausulas Administrativas Particulares, forma parte

del contrato.

14.- SEGURIDAD DEL PACIENTE

En relacién con la seguridad del paciente y atendiendo a lo establecido en la circular
n23/2012 de la Agencia Espafiola del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), el
contratista cumplira en todo momento la normativa vigente y tendra en cuenta las

siguientes indicaciones para contribuir a garantizar, en el uso del equipamiento, un

entorno seguro para el paciente y los profesionales:

Designacién de una persona responsable: El contratista debe designar un
profesional encargado del control de todas aquellas gestiones relacionadas con
el equipamiento, tanto durante el periodo de ejecucion del contrato, como
durante el periodo de garantia.

Apoyo a la actualizacién del inventario en el centro de destino del
equipamiento: El responsable técnico del equipamiento en el centro de destino
de éste, informard al contratista de los cambios de ubicacion que puedan darse
en el equipamiento, para que de este modo el contratista pueda seguir
prestando las condiciones establecidas de garantia, y se mantenga la
trazabilidad del producto y del mantenimiento preventivo y correctivo. Por otra
parte, el contratista aportara toda la informacién sobre el equipo que se genere
en el marco del contrato, como forma de apoyo para mantener actualizado el
inventario en el centro de destino del mismo.

Formacidn a usuarios: De acuerdo con la clausula 9, el contratista debe impartir
a los profesionales usuarios directos del equipamiento formacidon sobre su
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correcto uso, riesgos asociados y posibles incidencias. La formacién se realizara
segun lo establecido en el PPT y en la oferta adjudicataria del contratista. En
todo caso, el plan de formacion ofertado debera cumplir:

Dirigido a los usuarios de los equipos, técnicos especialistas, enfermeria,
técnicos del Servicio de Electromedicina y en general cualquier estamento
relacionado con las prestaciones del equipo, para obtener el mejor uso y
manipulacion del mismo. la formacién.

Deberd estar adaptado a las necesidades y contexto de los usuarios y del
servicio. El contratista debe garantizar la realizacién de las actividades de
formacidn a sus empleados que sean necesarias para la correcta cualificaciéon
de los profesionales y el uso seguro de los equipos que son dmbito de su
responsabilidad. Realizara actas de las actividades de formacién impartidas
gue entregara al responsable del contrato con la periodicidad que se
establezca o bajo demanda.

Aportacion de documentacion: Entre la documentaciéon a aportar, el
contratista debe proporcionar un documento simplificado sobre el manejoy
mantenimiento a realizar por el profesional de forma rutinaria sobre el
equipamiento, asi como los manuales y fichas técnicas sobre el mismo que
faciliten su uso y mantenimiento.

Disponibilidad de un plan de mantenimiento preventivo: El contratista debe
garantizar la disponibilidad de un plan de mantenimiento preventivo de los
equipos que son ambito de su responsabilidad durante el periodo de garantia
en las condiciones establecidas en el PPT. Garantizard que dicho plan es
conocido por el responsable del contrato y el responsable técnico del
equipamiento médico del centro de destino, y que se realiza por empresa y
personal técnico cualificados. El contratista se adecuara al cronograma
establecido, aportando al responsable del contrato y al responsable técnico
del equipamiento médico del centro de destino, el informe del
mantenimiento realizado, asi como la certificacidén en vigor de los equipos de
medicion que se hayan utilizado. El mantenimiento debe efectuarse segun
protocolos y procedimientos sistematicos en los que se tendrd en cuenta las
recomendaciones del fabricante y se verificarda que se mantienen las
caracteristicas y especificaciones técnicas iniciales del equipo que
garantizaron la seguridad y el funcionamiento del mismo, en la medida en
gue puedan haberse visto afectadas por las acciones de mantenimiento.
Realizacidon del mantenimiento correctivo y registro de incidencias: El centro
de destino del equipamiento determinara con el contratista el procedimiento
de comunicacidn, registro y control de las incidencias relacionadas con el
equipamiento (averias y problemas de uso). Asi mismo, acordaran el cartel
gue identificard de forma bien visible los equipos con alguna incidencia
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registrada hasta su reparacion en los casos en que sea necesario, para evitar
el uso inadvertido por otros profesionales y el riesgo para el paciente. Todas
las operaciones de asistencia técnica efectuadas deben anotarse en el
registro de cada equipo, indicando fecha y persona o entidad que las realizé.
También deben anotarse los incidentes adversos que deban ser comunicados
al fabricante y a la AEMPS. Un resumen de estas incidencias, y su resolucién,
se reportardn al responsable del contrato.

Calibraciodn, ajuste y verificacién de sistemas de medida: El contratista debe
documentar el plan de calibracion, ajuste y verificacién de los sistemas de
medida que utilice en cumplimiento de su contrato, aportando certificados
de calibracién.

Javier Marco Martinez

Firmado digitalmente por: MARCO MARTINEZ JAVIER
Fecha: 2026.09.24 10:36

Coordinador General Hospital Enfermera Isabel Zendal
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