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- Los equipos se suministrarán con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexión, accesorios de anclaje o 
fijación necesarios para su total y correcto funcionamiento. 

- El adjudicatario se comprometerá a aportar, sin costes, durante el periodo que dure el procedimiento, aquellas 
innovaciones que supongan una mejora sensible y repercuta sobre una mayor calidad en los resultados, a criterio del 
Hospital. 

- La Instalación del aparataje, instrumentación y/o dispositivos ofertados por el adjudicatario se realizará en un plazo no 
superior a quince días desde la firma del contrato. Los trabajos de instalación serán por cuenta del adjudicatario, incluso 
la adecuación de instalaciones u obras necesarias para el correcto funcionamiento del equipo. Estos trabajos se 
realizarán bajo la supervisión y directrices del Servicio Técnico del Hospital, entregando el adjudicatario una memoria 
de instalación con toda la información relevante (planos, esquemas cálculos, etc) a la firma del contrato. 

- Los licitadores propondrán en su oferta un plan de mantenimiento preventivo de los equipos, siendo por cuenta del 
adjudicatario. 

- Una vez resuelto el contrato, los trabajos de retirada se realizarán bajo la supervisión y directrices del Servicio de Análisis 
Clínicos y del Servicio Técnico del Hospital. 

- Se facilitará toda la información ambiental necesaria, incluida la Ficha de Seguridad, de cada una de los materiales 
ofertados. 

 
Tercera.  

El adjudicatario estará obligado durante la vigencia del contrato a: 

- Que el personal del Servicio de Asistencia Técnica y de Aplicaciones tenga un contrato estable.  

- Deberá certificar que más del 75% de la plantilla precisa para la ejecución del contrato (especialistas de aplicaciones y 
SAT) tienen un contrato fijo/indefinido. Esto garantiza que la empresa puede ofrecer un conocimiento y apoyo estable 
por parte del personal de plantilla identificado con su empresa. 

- Suministrar los reactivos, calibradores, controles, fungible específico, etc., necesarios para la realización de las 
determinaciones especificadas, por precio unitario, sin definir su total al tiempo del perfeccionamiento del contrato por 
estar subordinadas las entregas a las necesidades de la Administración adjudicadora. Ceder temporalmente los equipos 
necesarios para la realización de las pruebas diagnósticas que se adjudiquen, así como a actualizar y/o reponer los 
mismos en el supuesto de cambio o mejora tecnológica, sin coste adicional para el Hospital. 

- Mantener íntegramente los equipos, corriendo de su cuenta cualquier tipo de gasto en este sentido. 

- El adjudicatario del presente contrato deberá hacerse cargo de la conectividad de sus equipos al sistema informático 
del centro. 

- El adjudicatario se compromete al mantenimiento preventivo y correctivo mediante una atención continuada, 
aportando informe escrito las revisiones realizadas. 

- Incluir todas las piezas de repuesto, mano de obra, desplazamiento, etc., que sean necesarios para su reparación en 
caso de avería o en caso de mantenimiento preventivo. 

- En la oferta técnica se desglosará el planning sobre las necesidades y calendario de los mantenimientos preventivos de 
los equipos. 

- Del correcto mantenimiento de los equipos dependerá la calidad de los resultados obtenidos, la estabilidad de las curvas 
de calibración y en consecuencia las diferencias de costes que pudieran existir por las diferencias de las ratios informada 
/ consumido, por ello un inadecuado incumplimiento de ese mantenimiento podría ocasionar pérdidas económicas que 
deberán ser asumidas por el adjudicatario. 

- Para aquellas averías de equipos que no se puedan resolver en el plazo de 2 semanas, se deberá instalar un equipo para 
sustituir al averiado. 

- Ante el incumplimiento de los tiempos de respuesta indicados en el pliego, el centro podrá imponer penalizaciones que 
en caso extremo podrán bajo informe técnico del responsable del laboratorio, llegar a la resolución del contrato. 

- Si el adjudicatario modificase el número de referencia a las características del kit por causas técnicas, deberá 
comunicarlo al área de suministros, indicando la antigua y nueva referencia, denominación, así como en caso de cambio 
de presentación del número de test del kit, el precio del nuevo kit que deberá homologarse al adjudicado por precio / 
determinación, corriendo a cargo del adjudicatario cualquier tipo de coste adicional que requiera dicho cambio. 

- La facturación de los productos se realizará por kits de producto dispensados. 

- En los albaranes de entrega se reflejará el código de los productos asignado por el hospital. 
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- En el caso de producirse ruptura de stock, deberán ser comunicadas y documentadas como máximo en el plazo de 
entrega del suministro acordado. En todo caso, las empresas adjudicatarias deberán asumir el gasto que pueda producir 
al laboratorio, la remisión de pruebas a laboratorios externos y los gastos debidos que afectasen de forma negativa a 
su estructura organizativa, por precisar más recursos humanos para la distribución el envío de muestras (mensajeros, 
etc.). 

- Si el adjudicatario no pudiese conectar sus equipos a las impresoras del laboratorio de análisis clínicos, deberá ceder las 
impresoras necesarias, además de todos sus consumibles. 

- Se deberá presentar Ficha de seguridad de todos los productos ofertas, en que proceda, deberá estar redactada en 
castellano y fechada. Las fichas de seguridad deben cumplir las condiciones establecidas en el RD 374/2001, de 6 de 
abril, relativo a la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo, e incluir la información especificada en el anexo XI del RD 99/2003. Se deberá entregar en 
formato electrónico. 

- Se exige a las empresas adjudicatarias asumir el coste e instalación de los equipos, de la conexión al sistema informático 
que existe en el Servicio y desconexión al finalizar el plazo de ejecución del expediente, así como cualquier renovación 
en el SIL. 

 
Cuarta. 

- Si los reactivos no presentan toxicidad lo deberán especificar por escrito indicando que no necesita una recogida 
especial. 

- Si los reactivos son considerados tóxicos y tienen que segregarse como un residuo especial (R.D. 952/97), la 
empresa adjudicataria asumirá con los costes de recogida y eliminación de los mismos. 

 
Quinta. 
Incorporación al contrato.  

- El presente Pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como estipulación al contrato 
que se suscriba con el adjudicatario. 

    
 

En Fuenlabrada, a 26 de mayo de 2023 
 

          LA DIRECTORA GERENTE  
CONFORME:                        
EL ADJUDICATARIO 
FECHA Y FIRMA       
 
       Fdo.: Gema Sarmiento Beltrán   
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ANEXO 1

 

Nº EXPEDIENTE:         

 
PRECIO POR EQUIPO: 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: 
Relación de Equipos/Componentes/Periféricos…etc., que lo conforman: 
 
 
PROVEEDOR  MARCA  
MODELO  Nº SERIE  

 
INSTALACIÓN: La instalación está incluida: SI  
 
Se necesita para la instalación del equipo requisitos especiales: 
 

OBRAS: 
ENERGIA ELECTRICA: VOLTAJE:  AMPERAJE:  
AGUA:  DESAGÜE:  
CLIMATIZACIÓN:  OTROS:  
SUPERFICIE OCUPADA:  PESO:  DIMENSIONES:  

 
PLAZO DE ENTREGA: 
PLAZO DE INSTALACIÓN: 
 

¿CON EL EQUIPO SE ENTREGAN TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO?: ( ) SI ( ) NO 
ACCESORIOS (DETALLE) 

  
  
  

 
 
SI EL EQUIPO NECESITA UN ESPACIO FÍSICO ESPECIAL, DETALLESE: 
 
 

(Sello y Firma Proveedor) 
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